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Stredisko laboratérnych prac
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Laboratdrium nie je akreditované na vykonavanie skdSok oznacenych N, SN, TN
Strana & 1 zpoftu 1

Protoko! o skuske ¢.: 18/17822 Vitlaoke., 2 zpoftu 3

Zakaznik - objednavatel skisok

Objednavatel" ENERGONET NITRA, 5.1.0. ; .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krikany Détum prevzatia vzorky: 11.00.2018
Odosielater: ENERGONET Nitra Datum vykonania skasok od: 11.09.2018
Zmluva |/ objednavka: 04/2018 do: 19.09.2018
Zakazka: 18-07269 ESt Vola Datum vystavenia protokolu: 19.03.2018
Vzorku odobral; 8rank, EL - akreditovany odber Pocef vzoriek: ]
Vysledky skiisok
PE: 1 f Cislo vzorky:  18-023745 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody [ Chemicky rozbor
Oznadenie vzorky: ESt Vofa - 1.kontrolna $achta za COV, bodova vzorka, 11.9.2018
Merana veliéina / parameter / Meracia Viysledok Neistota | Skasobna -Medza . . Typ
analyt jednotka skisky merania metdda stanovenia o skisky
pH pri T=24,4°C - 78 5% Potenc. 1.0 STNEN ISO 10523 {IP 2.11) A
nepofarne extrahovatefné
litky (NEL UV) mg/| 0.09 3% UVIVIS 0.01 iP 4 1(STN 83 0540-4) A
nepcldme extrahovatelné
latky (NEL IC) mg/ 0.01 5% R 0.01 [P 4.1{STN 83 05404) A

SkdSobné zariadenia a meradla pouZité na skigky boli kalibrované a overens v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

| Skratka metody | Nézov metody
IR Infratervena spekfrometria
Potenc. Potenciometria
UVIVIS Spekirometria UVVIS
Typ skisky:

A - akreditovang, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsirend kombingvant neistotu z vystedku skisky.

Poznamky ku vzorkam
odber.protokol &, SRA/OV/18/34

Prehlasenie

Skisobné laboratorium prehlasuje, Ze visledky skdsok sa tykajlt len predmetu sk(Sok.

Tento protokol mdze byt reprodukevany jedine cely, Gast' protokolu len so sthlasom skitgobného laboratoria.

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol o skidke sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie virobku organom udelujlicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym crganom.

Reklamécie
Reklamovat' vystedky laboratomych skaok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi, Akceptované a vybavované si pisomne

podané reklamécie.

Uchovavanie zvy$kov vzoriek
Po ukongeni analyz s vzorky véd likvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Schvalil: Ing. Lucia Sefgikovéa

Ing. Lucia Seféikova
veduci LPKBM a LYSM

vedici LPKBM a LVSM

Protokol o skiidke vyhotovil:

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax:+42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro. gk
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podi'a ISO/IEC 17025:2005, SNAS %y | Reg. No. 038/5-025
Driitel’ OsvedEenia o silade so sprivnou laboratérnou praxou, SNAS IS

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/34 ¢ oc voromec

Strana ¢. 1  zpoétu 2
Vytladok & .. z pottu 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné -

1. |[Povereni osoba: Frantigek Srank
, . Monitoring odpadovej vody podra poziadavky
2. |Utel odberu vzorky: objednavate
Nidzov: ENERGONET NITRA,s.r.o.
Adresa: Novozimock4 184, 949 05 Nitra
Ndzov a adresa zdkaznika : .
3. |(Objednévatel’ odberu vzorky, 1C0:341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovaik: FrantiSek Srank
Objedndvka/Zmluva &slo : 04/2018
Obec (miesta): | Vola
Okres (oblast’): | Michalovce
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Kogicky
Organizdcia: | SEPS,a.s.,Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava
T Spec’i filcicia miestarodberu: 1.kontrolna $achta za COV.
(v pripade potreby naért)
6. | Typ vzorky | Bodova
7. |Spdsob a technika odberu vzorky: |Manudlne
Oznadenie vzorky: ESt Vol'a
8.
9 MnozZstvo vzorkovanej
' |vody/vydatnost’
10. | Mnozstvo odobratej vzorky: 2L
11. | Teplota vody Tvody= °C;
12. | Spdsob dezinfekcie
13 Predpokladany vyskyt $kodlivin ve
" | vzorke:
14. | Odkaz na plan vzorkovania Plén vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01
Informicie o vplyvoch, ktoré treba
15, |Kkontrolovat’ na zabezpedenie
platnosti vysledkov skiifok
Odchylky, rozfirenia alebo zizenia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania
17. | Ditum odberu vzorky: 11.09.2018 Cas odberu: 2%

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax . + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http./hwww elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS
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Driitel’ Osved&enia o silade so spradvnou laboratérnou praxou, SNAS MRS

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/34 SLP-S 1/01-016c
Strrana &2 zpodtu2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné VHtatols. . zpottu 2

Farba:
Zipach:
9 .

18. | Vzhl’ad vzorky: Zdkal:
Sediment:

19, Vzorkovnice: 1L sklo

20. Stabilizacia vzoriek:

21 Doba a spdsob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned’ po odbere

23 Détum dodania vzorky do
' |laboratéria 11.09.2018

24 Zvis§tne poznamky k odberu:

25. | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a fiprava vzorky pred

26- 7
analyzou:

, . o L Rozbor odpadovej vody podl'a aktualnej poziadavk
27 |Sprava pre skiafobné laboratérium: objednéva‘il’a NJEL %CP UV apH JP y

Prehldsenie;
Tento protokol sa mdze kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s plsomnym suhlasom EL spol. s r.0.
Reklaméacie:
Reklamacie v stvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30 gnl‘dd;gatumwodberu vzorky.
Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamacie. -y o G CRE
e \q B b
P "fm. ‘k‘u ? ;'
¥ 4’ i & * !
Odber vykonal ( meno, podpis) Frantifek Srank % A " i _c}% e d
é:"f'},/
Siihlas objedndvatePa: g @M JONET )
(meno, organizécia, podpis, petiatka ) Frantidek §ranka<,§2‘7/ P NHRA Lo

Novozdimocks 184, 949 05 NITRA
180; 341 120 R2, ¢ DPH: SK202040768¢

Tel.: +421 53 4424740, + 421 534192322 -~ Fax:+ 42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk



