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Zakaznik - objednavatel skisok

Objednavate: ENERGONET NITRA, s.r.0. !
(meno a adresa} Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krikany Détum prevzatia vzorky: 100018
Odosielatel’ ENERGONET Nitra Détum vykonania skasok od: 2509.2018
Zmiuva / objednavka: 04/2018 do: 03.10.2018
Zakazka: 1807676 ESt Liptovska Mara Datum vystavenia protokolu: 03.10.2018
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skiigok

P&: 1 |Cislovzorky: 18025032 | Typ vzorky: Vody cdpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor

Oznadenie vzorky: ESt Liptovska Mara - nadrZ vyéistenej vody, bodova vzorka, 25.9.2018

Merana velicina { pargmeter/ | Meracia Vysledok | Neistota | SkuSobnd Medza _ ; Typ

analyt | jednotka skagky merania metoda | stanovenia PR skiidky

népolarne extrahovatefné

latky (NEL ‘IC) mg/l 0.07 5% iR 0.01 |P 4.1(STN B3 05404) A

nepolarne extrahovatefné ' '

latky INEL UV) mg/l 0.04 3% UvivIS 001 IP 4.1{STN 83 0540-4) A

Skusobné zariadenia a meradla pouZité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek
| Skratka metody | Nazov metédy

IR InfraCervena spektrometria
UVIVIS Spektrometria UVIVIS
Typ shasky:

A - akreditované, N - neakreditovang, SA - subdodéavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje roz3irenl kombinovan( neistotu z vysledku skiisky.

Poznamky ku vzorkidm
odber.protokol & SRAIOV8/35

Prehiasenie

Skasobné laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skiSok sa tykaji len predmety skudok.

Tento protokol méie byt reprodukovany jedine cely, Sast protokolu len so stihlasom skiSobného laboratria,

Akreditacia faboratéria alebo jeho protokol o skuske sam o sebe neznamend v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujcim akreditaciu,

alebo akymkofvek inym organom.

Reklamacie
Reklamovat' vysledky laboratdimyeh skiidok mozno do 30 dni od datumu odostania visledkov zAkaznikovi. Akceptované a vybavované sir pisomne

podané rekiaméacie,

Uchovavanie zvySkov vzoriek
Po ukondeni analyz s0 vzorky vid likvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.4.0.

Protokol o skugke vyhotovil: Ing. Lucia Seftikova Schvalil: ing. Lucia Seféikova
ved{ici { PKBM a LVSM ved(ici LPKBM a LVEM

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax: +42163 4427735 e-mail: sisro@elsro.sk http:ifwww.elsro.sk




EL spol. s r.c., Radlinského 17A, 052 01 Spi¥sk# Nov4 Ves SV,
\—J /

AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA jJIaEHRA
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/QV/18/35 SLP-S 1/01-016c

Strana&. 1 zpoltu2
Vytladok &. .. z pottu 2

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. | Poverena osoba: Frantidek Srank _
2. | Utel odberu vzorky: Mg)nlto’rlng ?dpadove_] vody podla poZiadavky
objedndvatela
Nidzov: ENERGONET NITRA s.r.0.
Adresa: Novozamocka 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zakaznika ; .
3. | (Objednévatel’ odberu vzorky, 1€0:341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: Franti$ek Srank
Objednivka/Zmluva &fslo : 04/2018
Obec (miesto); | Vlachy
Okres (oblast’): | Liptovsky Mikula§
4, |Miesto odberu vzorky: Kraj: Zilinsky
Organizdcia: | SEPS,a.s.,Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava
Specifikdcia miesta odberu: 2 .
3. (v pripade potreby nért) NadrZ vydistenej vfody.
6. | Typ vzorky Bodova
7. |Sposob a technika odberu vzorky: |Manuélne
Oznaéenie vzorky: ESt Liptovskd Mara
8.
g, |MnoZstvo vzorkovanej
" | vody/vydatnost’ Ccea. 28 "
10. | MnoZstvo odobratej vzorky: 2L
11. | Teplota vody Tvody= °C;
12, | Spbsob dezinfekcie
13 Predpokladany vyskyt §kodlivin vo
" | vzorke: ‘
14. |Odkaz na plin vzorkovania Plan vzorkovania odpadovej vody ¢&.: SEPS 2018/01
Informécie's vplyvoch kt?Jré treba
15. | kontrolovat: na zabezpeceme
platnosti Vyiledkov skagok -
Odchylky, roziirenia alebo zuzenia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania
17. | Datum odberu vzorky: N s Cas odberu: £3%°
Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax: + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/iwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/35 ¢ p.c 1010160
Sl'rana &2 zpoltu2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Vitecok 8. zpottuZ

Farba:
Zdpach:
18. [ VzhPad vzorky: Zékal:
Sediment:
Vzorkovnice: 1Lsklo

19,

20. Stabilizacia vzoriek:

21 Doba a spésob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned po odbere

Détum dodania vzorky do

23. | lahoratéria 2509 . 2018

24 Zvlistne poznimky k odberu:

25. | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a Gprava vzorky pred

26. )
analyzou;

, v v L. Rozbor odpadovej vody podl'a aktudlnej poZiadavk
27 | Sprava pre skiifobné la!)oratorlum: obje dnévatlz:l’a NJEL yl% a UV P Y

Prehlisenie:
Tento protokol sa méZe kopirovat’ len veelku, €ast’ protokolu len s pisomnym suhlasom EL spol. s r.o.
Reklamadcie:
Reklamécie v stvislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do 30 dni od dét}lmu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklamécie. A7 sp, ™~
/ s f\usobw L _‘.\\
Qdber vykonal ( meno, podpis) Frantidek Srank ,jpﬁ f * fﬁ &’- éf’m :.é
1‘r J(
%We bo- " S : /”
e Now“’"
Stihlas objedngvatela: /
{(meno, organizécia, podpis, pediatka ) Frantifek Srank %/ ®
ET
Emumgon

rovozkmockd | 84; 949 05 NITRA
’:co?:mm-u.lc DPH: SK2020407686
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