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Laboratorium nie je akreditované na vykenavanie skiSok oznacenych N, SN, TN

;v " Strana & 1 zpoftu 1
Protokol o skiske &.: 18/22014 Vitlatok, 2 zpotu 3
Zikaznik - objednavaterl sku$ok
Objednévate" ENERGONET NITRA, s.r.0. . .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94805 Nitra - Dolné Krikany Détum prevzatia vzorky: i
Odosielatef: ENERGOCNET Nitra Détum vykonania skadok od: 13.11.2018
Zmiuva | objednavka: 04/2018 do: 19.11.2018
Zakazka: 18-09099 ESt Varin Déatum vystavenia protokolu: 18.11.2018
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Poget vzoriek: 1
Vysledky skiSok
P&: 1 |Cislovaorky: 18-028960 [ Typ vaorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor
Oznadenie vzorky: [ESt Varin - Nadrz vy&istenej vody - bodové vzorka, Datum odberu: 12.11.2018
Merand velicina / parameter/ |  Meracia Vysledok Neistota | SkiSobnd Medza o Typ
analyt jednotka skusky | merania | metéda | stenovenia |  Metodickypredpis | o
nepolarne extrahovatefné
Jitky (NEL IC) mag/| <0.01 - IR 0.01 IP 4.1(STN B3 05404) A
nepolame extrahovatetné
tstky (NEL UY) mg/| 0.37 3% UVIVIS 0.01 iP 4.1{STN 83 0540-4) A

Skusobné zariadenia a meradla pouZité na sksky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek _

, Skratka metody Nézov metddy
IR Infradervend spektrometria
UVIvIS Spektrometria UV/VIS
Typ skugky:

A - akreditované, N - neakreditovang, SA - subdodévka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN -terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsiren( kombinevan( neistotu z vysledku skisky,

Prehlasenie

Skusobne laboratérivm prehlasuje, Ze vysledky skiidok sa tykaj(i len predmety skisok.

Tento protokol mdze byt reprodukovany jedine cely, Gast protokolu len so sihlasom skiSobného laborattria.

Akreditacia laboratoria aleba jeho protokol o skiske sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujicim akreditéciu,
alebo akymkolvek inym organom.

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratomych skigok mozno do 30 dni od datumu cdoslania vysledkov zakaznikovi, Akceptované a vybavované si pisomne

podané reklamacie.

Uchovavanie zvy§kov vzoriek
Po ukanéenf analyz s vzorky véd likvidované.

Protokol dostane; ENERGONET NITRA, s.1.0.

Schvalil: Ing. Lucia Sefcikovd

Protokol o skiigke vyhotovil:
vediicHLPKBM-aLV3M

Ing. Lucia Sefcikova
vedici LPKBM a LYSM

Tel. +42153 4424740, +421 53 4192323 Fax:+42153 4427735 e-mail: elsro@slsro.sk hitp:/fwww.glsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA m ﬁ -
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS :/""//:\‘“\\\ Reg. No. 038/5-025
DrZitel’ Osved&enia o stilade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS I

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/46 SLP-S 1/01-016c
Stranaé. 1 zpoédtu 2
Vytlagok &. .. z podtu 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. |Poverens osoba: Frantisek Srank

; T - o Dosiadavk
2. | Utel odberu vzorky: ﬁ?élé;(:"tgtge ?:lipadovej vody podl'a poZiadavky

Ndzov: ENERGONET NITRA s.r.0.

Adresa: Novozdmockd 184, 949 05 Nitra
Nézov a adresa zdkaznika :

3. |(Objednéavater odberu vzorky, 1C0:341 320 82
vjrobca) Zodpovedny pracovnik: Franti$ck Srank

Objednévka/Zmluva &islo : 04/2018

Obec (miesto); |Varin
Okres (oblast’): | Zilina
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Zilinsky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava
Specifikdcia miesta odberu: v e .
S. (v pripade potreby nac ) Nadrz vy¢istenej vody.
6._| Typ vzorky Bodova
7. | Spésob a technika odberu vzorky: | Manudlne
Oznadenie vzorky: ESt Varin
8.

g, |Mnoistvo vzorkovanej

vody/vydatnost’ | | e 2o
10. | Mno#stvo odobratej vzorky: 2L
11. | Teplota vody Tvody= °C;

12. | Spésob dezinfekcie

13, | Predpokladany vyskyt §kodlivin vo
" |vzorke:

14. | Odkaz na pl_én,ygqpl;omanfﬁ;} Plan vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01

Informéciez0_'js;['_)_'I_yier'c'_hl,;.kt;_oq‘lﬁg’?;,_treba
15. kontrolova't’.:jpg’;gqheipbéréﬁié.:v’*%
platnosti vysledkov skaok

Odchylky, rozsirenia alebo zuZenia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania

17. | Détum odberu vzorky: AL+ 1ol O/ Cas odberu: /4 22

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4162322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:fiwww.elsro.sk
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DrZitel’ OsvedZenia o sitlade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS /,”.“h A

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/46 SLP-S 1/01-016¢
Strana&.2  zpottu 2z
Typ vzorky :Vody odpadové a iné VIHRGoK S, . 2 pottu 2

Farba:
Zipach:
18. | Vzhl’ad vzorky: Zikal: '
Sediment:
Vzorkovnice: 1L sklo

19.

20. Stabilizdcia vzoriek:

21 Doba a spdsob uskladnenia vzorky:

22. { Transport vzoriek do laboratéria: |ihned’ po odbere

23 Datum dodania vzorky do
* | laboratéria 13 ol Orf

24 Zylastne poznadmky k odberu:

25. | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a Giprava vzorky pred

26. .
analyzou:

. vy b ‘s Rozbor odpadovej vody podla aktudlnej poZiadavk
27 | Spréva pre skiiSobné laboratérium: obje dnavati Pa: NJEL Ij(fjpa Uv Jp Y

Prehlasenie:
Tento protokol sa mbZe kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym stthlasom EL spol. s r.o.

Reklamécie: e
Reklamdcie v stvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ d@’@'ﬂﬁg,gs d”ab
Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklaméacig. &

$ma &
(* £ E%ﬂ B
Odber vykonal ( meno, podpis) Frantifek Srank Ve, :tgffs‘v}.cg
(%/'§ i 1
Stihlas objedndvatel’a: é

(meno, organizicia, podpis, peéiatka ) Frantisek §rank

nu odberu vzorky.

ENERGONET @
No A LN A Y
Yozrimocky |3
I 949 U NIT
00: 341 320 82, :c smuzufé‘?sss

_Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hltﬁ:llmvw.elsro.sk



