EL spol. s r.o. W,

Radlinského 17A, 052 01 Spidska Nova Ves S
Stredisko laboratérnych prac \-——--’
Akreditované skigobné laboratoria podfa ISOAEC 17025, SNAS

\\\\‘\

,f@ T
Reg. No. 038/8-025

N

oy

&

>>E<<

1,4

’4"’”'[\“\\\

Laboratérium nie je akreditované na vykenavanie skiSok oznatenych N, SN, TN

. o « Strana & 1 zpodlu 1
Protokol o skuske ¢&.: 18/23464 o x P
VitlaGok €. 2 zpottu 3
Zakaznik - objednavatefl skusok
Objednavatei" ENERGONET NITRA, s.r.o. : . .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krskany Détum prevzatia vzorky: sl
Odosielatel" ENERGONET Nitra Datum vykonania skisok od: 28.11.2018
Zmiuva | objednavka: 04/2018 do: 05.12.2018
Zéakazka: 18-09639 ESt Velké Kapudany Déatum vystavenia protokolu: 05.12.2018
Vzorku odobrai: &rank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skisok
P&: 1 |Cislovzorky: 18030522 | Typ vaorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor
Oznatenie vzorky: Na odtoku z COV zaolejované vody. 1. kontrolna Sachta za COV, bodova vzorka, Datum odberu: 27.11.2018
Merana veliéina f parameter/ |  Meracia Vysiedok Neistota | Skiuobna Medza .y / Typ
analyt _ jednotka skighy merania metada stanovenia B L] skisky
nepolimne extrahovatefné
Jitky {NEL UV) mg/| 0.04 3% UVIVIS 0.01 IP 4.1(STI~_I 83 0540-4) A
nepolame extrahovatelné
latky (NEL I} mg/l 0.06 5% | ,'R .01 IP 4.1(STN 83 0540-4)
pH pri T=21,5°C - 8.4 5% Potenc. 1.0 STNEN IS0 10523 (IP 2.11)

Skiiobné zariadenia a meradla pouZité na skagky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metroiogickych predpisov

Popis skratiek
Skratka metédy | Nazov metédy |
IR Infratervend spekirometria
Potenc. Potenciometria
UVIVIS Spektrofotometria

Typ skasky:
A - akreditované, N - neakreditovand, SA - subdodévka akreditovana, SN - subdodavka neakrediiovana, TA - terénna akreditovana,

TN - terénna neakraditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozafrend kombinovanil neistotu z visledku skisky.

Pozndmky ku vzorkam
18030522 COdb.prot.& SRA/QV/18/51

Prehlasenie

Skasobné laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skiSok sa tykajl len predmetu ski$ok,

Tento protokol mbZe byt reprodukovany jedine cely, Gast protokalu fen so sihlasom skiSobného laboratéria.

Akreditécia laboratoria alebo jeho protokol o ski$ke sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie virobku erganom udefujlcim akreditéciu,

alebe akymkolvek inym organom.

Reklamécie
Reklamovat vysledky laboratérnych skiSok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované sii pisomne

podané reklamacie.

Uchovévanie zvy$kov vzoriek
Po ukonéeni analyz si vzorky vad likvidované.

ne/

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.1.0.

Schvalil: ing: tucia Seféikova

Ing. Lucia Sefdikova
vedlci LPKBM & LVSM

veduci LPKBM a LVEM

Protokol o skigke vyhotovil:

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax : +421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hittp:/www.elsro.sk
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Laboratbrium nie je akreditované na vykonavanie skuSok oznaéenych N, SN, TN
- v Strana & 1 zpoltu 1
Protokol o skuske ¢.: 18/23465 o x .
ViytlaGok &. 2 zpoClu 3
Zakaznik - objednavatef skisok
Objednavater: ENERGONET NITRA, s.r.o. ; ; .
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krdkany Détum prevzatia vzorky: REHREDI0
Odosielatel: ENERGONET Nitra Datum vykonania skiSok od: 28.11.2018
Zmluva ! objednavka: (4/2018 do: 05.12.2018
Zakazka: 18-09639% ESt Velké Kapugany Datum vystavenia protokolu: 05.12.2018
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Podet vzoriek: 1
Vysledky skisok
Pg: 1 [ Cislo vzorky:  18-030523 | Typ vzorky:  Vody odpadové a osobitné vody' Chemicky rozbor
Ozna&enie vzorky: Na odtoku z COV splaskové vody. 1. kontrolna $achta za COV, bodova vzorka, Datum odberu: 27.11.2018
Merana veliéina / parameter Meracia Vysledok Neistota | Skusobna Medza - L Typ
analyt jednotka skisky merania metéda stanovenia Metodicky predpls skigky
nerozpustené latky pri 105°C
{membranovy filter 0,45 um, mg/l <5 - GA 5.0 STNEN 872 {IP 2.13a) A
Advantec)
oxidovatefnost CHSK(Cr) mg/l <5 - UVIVIS 5 STN IS0 15705 {IP 2.4) A
hiochemicka spotreba BSK5 mg!! 1.9 20% QA 0.2 STN EN 1899-1,2{IP 2.2) A

Skugobné zariadenia a meradla poudité na skisky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

Skratka metody Néazov metddy ' . |
GA Gravimetricka analyza

0A Odmerna analyza

UYVIS Spekirafotemetria

Typ skisky:

A - akreditované, N - neakreditovang, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - ferénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje roz8irend kembinovany neistotu z vysledku skisky.

Poznamky ku vzorkam
18-030523 Qdb.prot.&. SRAIOV/1BI52

Prehlasenie

Skiigobn laboratorium prehlasuje, Ze visledky skufok sa tykajl len predmetu skugok.

Tento protokol mdZe byt reprodukovany jedine cely, Sast' protokolu len so stihlasom sk{Sobnéha laboratéria,

Akreditacia laboratoria alebs jeho protokol o skiigke sam o sebe neznamend v Ziadnom pripade schvéienie vyrobku organom udelujucim akreditaciu,
alebo akymkolvek inym organom,

Reklamacie
Reklamovat' vysledky laboratornych skudok moZno do 30 dni od datumu odosfania visledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované su pisomne

podané reklamacie.

Uchovéavanie zvySkov vzoriek
Po ukonceni analyz st vzorky vod likvidované.

Protckol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Schvalil: Ing.'Lucia Sefiikova

Ing. Lucia Seftikova \
veddci LPKBM.a LVEM

vedici LPKBM a LVSM

Protekol o skuske vyhotovil:

Fax : +42153 4427735 hitp:ffwww.elsro.sk

Tel; +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA @SNAS
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS % /_\ \ Reg. No. 038/5-025

DrZitel’ Osved&enia o siilade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS ) ™

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/51 ¢ os 1010160
Vst e . % posi 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. |Povereni osoba: Franti$ek Srank
2. | Ugel odberu vzorky: M(_)mto’rmg c:dpadovej vody podl'a poZiadavky
objednavatel’a
Nidzov: ENERGONET NITRA s.r.o.
Adresa: Novozamocka 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zdkaznika ; .
3. |(Objednavatel’ odberu vzorky, ICO:341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: Franti¥ek Srank
Objednavka/Zmluva éislo : 04/2018
Obec (miesto): | Velké Kapusany
Okres (oblast’): | Michalovce
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Kogicky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava
5 Specifikcia miesta odberu: Na odtoku z COV zaolejované vody.
" | (v pripade potreby na&rt) 1. kontroln4 §achta za COV.
6. | Typ vzorky Bodova
7. _|Spbsob_a technika odbern vzorky: | Manualne
Oznadenie vzorky: ESt Vel'ké Kapusany
8.
9 MnoZstvo vzorkovanej
" |vody/vydatnost’ caq. hoers’
10. { Mnoistvo odobratej vzorky: 2L
11. | Teplota vody Tvody= °C;
12. |Spésob dezinfekcie
13 Predpokladany vyskyt $kodlivin vo
" | vzorke:
14. | Odkaz na plan vzorkovania. . Plan vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01
Informicie o vplyvoch, ktoré treba
15. | kontrolovat’ na zabézpetenie -
platnosti vysledkov skiifok
Odchylky, roziirenia alebo ziizenia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania
17. | Détum odberu vzorky: LA A0EE Cas odberu: Ve

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax :+ 421 53 4427735 e-mail: elsro@eisro.sk http:/iwww .elsro sk
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Driitel’ OsvedEenia o siilade so sprévnou laboratérnou praxou, SNAS ol e

& SNAS
Reg. No. 038/5-025

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/51

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

SLP-S 1/01-016¢
Strana &. 2  zpoft 2
Vytladok €. .. z podtu 2

Farba:
Zdpach:
1P .
18. | Vzhlad vzorky: Zikal:
Sediment:
19 Vzorkovnice: 1L sklo
20. Stabilizacia vzoriek:
21 Doba a spdsob uskladnenia vzorky:
22. | Transport vzoriek do laboratéria: | ihned po odbere
23 Détum dodania vzorky do
* | laboratéria LA
24 Zvlasine poznimky k odberu:
25. |Kontrolné vzorky:
26 Spracovanie a tiprava vzorky pred
' | analyzou:
, e, . . |Rozbor odpadovej vody podla aktualnej poziadavky
27 | Sprava pre skiSobné laboratérium: objednavatela: NEL IC a UV, »//

Prehlisenie:

Tento protokol sa mo6Ze kopirovat’ len veelku, Cast’ protokolu len s pisomnym sthlasom EL spol. s r.o.

Reklamacie: .

Reklamécie v stvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30‘,§'1ﬁi'-_"édﬁéfﬁ£ﬁh\odberu vzorky.
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Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklamaécie.

Odber vykonal ( meno, podpis) Frantidek Srank .;‘/«@ 4 - /
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Sthlas objednavatela:

(meno, organizicia, podpis, peciatka ) FrantiSek éranky%/"’)
SENERGONET ©

NTTRA, a.r.0.

Novozdmocks 184, 945 (5 N7
1€O; 341 320 82, 1C DpH;: SJQUZNR('JA?GSG

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax .+ 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk

http:/fwww.elsro.sk
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AKREDITOVANLE SKUSOBNE LABORATORIA ME % T
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS T 0F | Reg. No. 038/8-025
Drlitel’ Osved¥enia o stilade so sprévnou laboratérnou praxou, SNAS IS

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/52 SLP-S 1/01-016c

Stranaé. 1 zpoétu 2
Vytlatok & .. z podiu 2

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. |Poverens osoba: Frantiek Srank

, itori j dla poZiadavk
2. |Gl odberu vzorky: e R e T

Ndzov: ENERGONET NITRA s.r.o.

Adresa: Novozamocks 184, 949 05 Nitra
Nizov a adresa zikaznika ;

3. [(Objednévatel’ odberu vzorky, 1C0:341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: FrantiSek Srank

Objedndvka/Zmluva éislo : 04/2018

Obec (miesto): | Velké KapuSany
Ofkres (oblast’): | Michalovce

4. | Miesto odberu vzorky: Kraj: Kosicky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava

5 Specifikacia miesta odberu: Na odtoku z COV spladkové vody.

"_|{v pripade potreby nadrt) 1. kontrolnd Sachta za COV,
6. | Typ vzorky Bodova
7. |Spdsob_a technika odberu vzorky: | Manuilne

Oznadenie vzorky: ESt Vel'ké Kapugany

8.

9 MnoZzstve vzorkovanej

vody/vydatnost’
10. | MnoZstvo odobratej vzorky: 1,25L
11. | Teplota vody Tvody= °C;

12, |Spdsob dezinfekcie, :

13 Predpokladany vyskyt $kodlivin vo
" |vzorke:

14. | Odkaz na plén vzorkovania Plan vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01

Informacie o vplebqh,.ktoi':é treba
15. | kontrolovat’ na zabezpeesis. .,
platnosti vysledkov skaSok

Odchylky, roziirenia alebo zii%enia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania

17, | Détum odberu vzorky: A7 Lok Cas odberu: 7352

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax :+ 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/vwww.elsro, sk
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Drzitel’ Osved&enia o siilade so sprdvnou laboratérnou praxou, SNAS K74 }“?“\“\

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/I8/52 ¢ p.s 1010100

Strana é.2  zpoétu 2
Vytladok & .. z potu 2

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

Farba: ]
Zdpach:

18. | Vzhl’ad vzorky: Zikal:
Sediment:

19, Vzorkovnice: 1L, 0,25L sklo

20. Stabilirdcia vzoriek:

1. Doba a spésob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: | ihned po odbere

23 Datum dodania vzorky do
' | laboratéria LE N AN

24 Zvlaitne poznimky k odberu:

25. | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a fiprava vzorky pred

26. ,
analyzou:

, . , . |Rozbor odpadovej vody podla aktudlnej poZiadavky
27 | Sprava pre skiiSebné laboratérium: objednavatela: BSKS, CHSKer NL

Prehlisenie:
Tento protokol sa méZe kopirovat’ len veelku, ¢ast’ protokolu len s pisomnym sihlasom EL spol. s t.o.

Reklamacie:
Reklamdcie v stuvislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do 30 dn1 @d dmurmi odberu vzorky.
A A ,

Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamécie.

Odber vykonal ( meno, podpis) Frantisek Srank W \

1 (‘ﬁ\ ,Q)@ /
r'ﬁl‘h \Q*J /

{( ‘,(\k i‘ ‘\;n “"/

Sihlas objedndvatela: .
(meno, organizacia, podpis, pediatka ) Frantiek Srank %
EemrooNzT @

NITRA, x.10,

Novozimocks 184, b4
180: 341 320 82,I1C DPH 95%&4%5&6

Tel: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/iwww.elsro.sk



