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Zakaznik - objednavatel skiusok
Objednavatel: ENERGONET NITRA, s.ro. , . .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krékany Détum prevzatia vzorky: 23'05'201_9
Odosielatel: ENERGONET Nitra Datum vykonania skasok od: 23.05.2019
Zmluva/ objednavka: (2/2019 do: 30.05.2019
Zakazka: 19-04467 ESt Moldava nad Bodvou Datum vystavenia protokolu: 30.05.2019
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: i
Vysledky skusok
Pg: 1 |Cislovzorky: 19010935 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobiiné vody Chemicky rozbor
Oznacenie vzorky: ESt Moldava nad Bodvou - nadrs vycistenej vody, bodova vzorka, Datum odberu: 22.5.2019
Merana veli€ina / parameter | Meracia Vysledok Neistota Skonsobna Medza e . - Typ
analyt jednotka skisky merania metoda stanovenia peiocich et skusk
nepolarne extrahovatelné o .
latky (NEL IC) mgfl 0.13 5% IR 0.01 IP 4.1{STN 83 0540-4) A
nepolarne extrahovatelné ' o
latky (NEL UV) mg/l 0.11 3% UVIVIS 0.1 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

Skusobné zariadenia a meradla pouité na skiky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

| Skratka metody | Nazov metody
IR Infradervena spekirometria
UVIVIS Spektrofotometria
Typ skisky:

A - akreditované, N -neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN- subdod4vka neakreditovana, TA - terénna akreditovand,
TN - terénna naakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsirent kombinovan( neistotu z visledku skisky.

Poznamiy ku vzorkam
Odb.prot.&. SRACVI19/11

Prehlasenie

Skigobné laboratdrium prehlasuje, Ze vysledky skidok sa tykajl len predmetu skisok.

Tento protokol méZe byt reprodukovany jedine cely, cast protokolu len so sthiasom skiisobného laboratdria.

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol o skiigke sam o sebe neznamen v Zadnom pripade schvalenie vyrobku organom udeflujicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym organorm.

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratérmych skugok mozno do 30 dni cd datumu odeslania visledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované su pisomne

podane rekiamécie.

Uchovavanie zvyskov vzoriek
Po ukongeni analyz sU vzorky véd likvidovane.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Ing. Sefdikova Lucia
Vediiga LVSM-a:LPKEM

MVDr. Hatalova Blanka Schvalil:

Zastupca ved. LVSM

Protokol o skiske vyhotovil:

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax : +42153 4427735 e-mall; elsro@alsro.sk http: i, elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS
Driitel’ Osvedienia o sﬁlade 0 spravnou laboratérnou praxon, SNAS
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &.: SRA/ OV/19/11

SLP-S 1/01-016¢
Verzia: 25.3.2019

Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana& 1 2 podtu 2
Vytlagok . .. z po&tu 2
1. [Poverens osoba: FrantiSek Srank
2. |Utel odberu vzorky: | M9mt03'1ng ?dpadovej vody podla poZiadavky
j objednavatela
Nidzov: ENERGONET NITRA, s.r.o.
Adresa: Novozamocka 184, 949 05 Nitra
| Nazov a adresa zdkaznika : .
3. |(Objednavatel odberu vzorky, 1C0: 341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: Franti¥ek Srank
Objednivka/Zmluva &islo: 02/2019
; Obec (miesto): | Moldava nad Bodvou
| Okres (oblast’): | Kosice
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Kosicky
| Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
; Bratislava
speclfikécla miesta odberu S
5. (v pripade potreby naért) NADRZ VYCISTENEJ VODY.
6. | Typ vzorky Bodov4
7. _|Spbsob a technika odberu vzorky: | Manudlne
8. |Oznatenie vzorky: ESt Moldava nad Bodvou
9. |MnoiZstvo odobratej vzo_r,igy: |2L:
‘L . Jr- °Cs
10. | Ukazovatele stanovené n4 mieste | Oz
Cl- mg/1
11. | Meraci pristroj ‘
12. | Odkaz na plan vzorkovania SRA/VO/19/16
13. | Dédtum odberu vzorky: ¥ £4.A2/9| Cas odberu: £778
Farba:
Zdpach:
14. | Vzhl’ad vzorky:
Zdkal:
Sediment:
15, | Vzorkovnice: Podl’a IP 6.1.4 priloha &2
16. | Stabilizdcia vzoriek: PodPa IP 6.1.4 priloha &.2
17. | Transport vzoriek do laboratéria: | Hned' po odbere
18 Détum dodania vzorky do
" [laboratéria . A 057 A0/G
19. | Zvia§tne pozndmky k odlieru:
Tel: +421 53 4424740, + 421 53 41923'4;2 _Fax i+ 421534427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/iwww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA ESNﬁAS
podl'a ISO/IEC 17025:2005, SNAS |

;

£ 5 Reg. No. 038/5-025
DriiteP Osved&enia o stilade so spravnou laboratérnou praxon, SNAS /, Iuln\ ,\ _
PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&.: éRA/ OV/19/11 3:;2 12’?;'%2‘;
:Vody odpadové a iné Strana & 2  z pott
Typ vaorky :Vody edpadové a iné s e
20. | Kontrolné vzorky: Nie st poiadovan?é.
Rozbor odpadovej vody podl’a aktualnej poZiadavky
objednavatela:
NEL IC a UV.

21. |Sprava pre skifobné laboratérium:

Prehlasenie:
Tento protokol sa m6Ze kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym stihlasom EL spol. s r.0.

Reklamacie:

Reklamécie v stivislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30 dni od détumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamécie.
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Ukazovatele na mieste stanovil; ﬁ Q‘maen > 3

(meno, podpis) N A’)/é‘qk;i ?\\W‘}A

Sithias objedndvatel’a;
(meno, organizacia, podpis, peéiatka )

Tel.: +421 53 4424740, +421 53 4182322 Fax: +421 53 4427735 e-mall. elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk



