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Strana € 1 zpottu 1

VytlaBok é. 2 zpoltu 3

Protokol o skiske ¢.: 19/05255

Zakaznik - objednavatel skiiSok

?n?izin: ::It::s;a) ngozgn?g'cig fé?&:ﬁ%or;ﬁtra - Dolné Krskany Datum prevzatia vzorky: S0
Odosielatel: ENERGONET Nitra Datum vykonania skisok od: 19.03.2018
Zmluva f objednavka:  02/2019 do: 25.03.201¢
Zakazka: 1902158 ESt PovaZska Bystrica Datum vystavenia protokolu: 25032019
Vzorku odobral: &rank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1

Vysledky skisok

PE: 1 [ Cislo vzorky:  19-005415 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody Chemicky rozbor

Oznacenie vzorky: ESt PovaZska Bystrica - nadrz vy€istenej vody, 18.3.2019

Merané veli¢ina f parameter / Meracia - Vysledok Neistota | Skusobna Medza : _— Typ
analyt jednotka shkusky merania metéda stanovenia e iRled o skisky

nepolarne extrahovatené §

ity (NEL IC)_ mg/! 0.02 5% IR 0.01 IP 4,1(STN 83 0540-4) A

nepolame exirahovatefné mgi <0.01 - UVVIS 0.01 IP41(STNB30540-4) | A

latky {NEL UV)

Ska3obné zariadenia a meradla pouZité na skigky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

l Skratha metody Nazov metddy
IR Infradervena spektrometria
LUVIVIS Spektrofotometria
Typ skisky:

A - zkreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovans, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakredifovana

Neistota merania
Neistota merania pradstavuje rozsirent kombinovan neistofu z vysledku skidky.

Poznamky ku vzorkam
Odb prot.¢. SRA/OVHMS/07

Prehlasenie

Sk{Sobné Jaboratérium prehlasuje, Ze vysledky skigok sa tykaju len predmety skigok,

Tento protokol mdZe byt reprodukovany jedine cely, Cast pratokolu len so sthlasom skii$obného laboratdria,

Akreditacia iaboratdria alebo jeho protokol o skidke sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujicim akreditaciy,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratdrnych skisok mezno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované si pisomne

podané reklamacie,

Uchovivanie zvySkov vzoriek
Po ukongeni analyz su vzorky vod likvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protekol o skiike vyhotovil: Ing. Lucia Sefeikova Schvalil:
vediici LPKBM a LVSM
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/19/067 e 0ioiee
St’rana &1 zpodtu?
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Vytlaok &. .. z podtu 2

1. [Poverens osoba: Franti%ek Srank

2. | Ukel odberu vzorky: x?géi);ir;tge?gpadovej vody podl'a poZiadavky

Nizov: ENERGONET NITRA,s.r.0.

Adresa: Novozamocka 184, 949 (5 Nitra
Ndzov a adresa zakaznika :

3. |(Objednavatel’ odberu vzorky, 1C0O:341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: FrantiSek Srank

Objednavka/Zmluva éislo : 02/2019

Obec (miesto): |PovaZski Bystrica
Okres (oblast’): | Povazska Bystrica

4. {Miesto odberu vzorky: Kraj: TrenCiansky
Organizicia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava
Specifikdcia miesta odberu: e = .
5. (v pripade potreby nacrt) Nadrz vy¢&istenej vody.
6. | Typ vzorky Bodovd
7. |Spbsob a technika odberu vzorky: |Manudlne
Oznadenie vzorky: ESt Povazskd Bystrica
8.
9 MnoZstvo vzorkovanej
" |vody/vydatnost’
10. | MnoZstvo odobratej vzorky: 2L
11. | Teplota vody Tvody=_ °C;
12. | Spbsob dezinfekcie
13 Predpokladany vyskyt §kodlivin vo
" |vzorke:
14. | Odkaz na plin vzorkovania Plan vzorkovania odpadovej vody &.; SEPS 2015/01
Informicie o vplyvoch, ktoré treba
13. | kontrolovat’ na zabezpeéenie
platnosti vysledkov skiafok: -
Odchylky, rozsirenia alebo ztZenia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania
17. | Ddtum odberu vzorky: 18.03.2019 Cas odberu: /0%
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/19/07 05 010t
Strana¢.2  zpottu 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Vytlakok & .. z podtu 2

Farba:
Zdpach:
18. | Vzhl’ad vzorky: Zékal:
Sediment:
19. Vzorkovnice: 1L sklo
20. Stabilizacia vzoriek:
21. Doba a spasob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned po odbere

23 Datum dodania vzorky do
" |laboratéria 18.03.2019

24 Zvlastne poznamky k odberu:

25. | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a uprava vzorky pred

26, ,
analyzou:

. re 1. ‘. Rozbor odpadovej vody podl'a aktualnej poZiadavky
27 |Sprava pre skasobné laboratérium: objednvatela: NEL IC a UV

Prehlisenie:
Tento protokol sa mdZe kopirovat’ len veelku, éast’ protokolu len s pisomnym suhlasom EL spol. sr.0.
Reklamacle

Suhlas objednavatel’a: S
(meno, organizdcia, podpis, pediatka ) Frantisek Srank ,,72' iyt N
@m&g@nm

Novozimocki 184, 949 05 NITRA
100; 341 320 82, IC DPH: SK2020407686

Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/iwww.elsro.sk



