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Laboratorium nie je akredilované na vykonavanie skdsok oznatenych N, SN, TN

. - Strana & 1 zpoitu 1
Protokol o skuske ¢.: 19/17398 e e
Vytlatok €. 2 zpollu 3
Zakaznik - objednavatef skiSok
Objednavatel: ENERGONET NITRA, 5.r.0. . . .
(menoaadresa)  Novozémocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krskany Détum prevzatia vzorky: f—
Odosielatet: ENERGONET Nitra Datum vykonania skiSok od: 14.08.2019
Zmluva | objednavka: 02/2019 do: 2208.2019
Zakazka: 1907338 ESt Vola Détum vystavenia protokoiu: 22,08.2019
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skiisok
P&: 1 |Cislovaorky: 19-018532 | Typvzorky: Vody adpadové a osabitné vody | Chemicky rozbor
Oznadenle vzorky: Vola - prvé kontrolna Sachta za COV, bodové vzorka, 14.8.2019
Merand veli¢ina / parameter/ |  Meracia Vysledok | Neistota | Skigobna Medza A : Typ
analyt jednotka skigky merania metoda stanovenia Metodicky predpis skighy
pH pri T=24,5°C - 7.6 5% Potenc. 1.0 STNENISO 10523 (IP 211} A
nepolirne extrahovatefné
litky (NEL IC) mg/| 0.07 5% R 0.01 IP 4.1(STN 83 05404, A
nepolame extrahovatefné :
litky (NEL UV) mgi 0.08 3% UvivIS 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

Skiigobné zarladenia a meradla pouZité na skisky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skrafiek
| Skratka metédy | Nazov metédy
IR Infradervend spektrometria
Potenc. Potenciometria
UVVIS Spektrofotornetria
Typ skasky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodévka neakreditovana, TA - terénna akreditovan,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozirend kombinovan{ neistotu z vysledku skusky.

Poznamky ku vzorkam
Odb.prot.&. SRAIOV/19/35

Prehlasenie

Skisobné faboratdrium prehlasuje, Ze vysledky skodok sa tykajl len predmetu skidok,

Tento protakol mde byt reprodukovany jedine cely, Gast protokolu len so sthlasom skiSobného laboratéria,

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol o skiiske s&m o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie virobku organom udelyjicim akreditaci,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklamécie
Reklamovat vysledky laboratérych skidok moZno do 30 dni od datumu odoslania visledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované s( pisomne

podané reklamacie.

Uchovavanie zvy§kov vzoriek
Po ukonéeni analyz st vzorky vad likvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Ing. Lucia Seféjkova
vedicFLPKEM 4 LVEM

Ing. Lucia Sefiikovéa Schvalil:

veduci LPKBM a LVSM

Protokel o skiske vyhotovil:
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Dritel' Osved¥enia o silade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS “alff
PROTOKOL O ODBERE VZORKY &.: SRA/ OV/19/35  SPs totates
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana &. 1 zpodtu 2

Viytlagok €. .. z pottu 2

1. |Poverend osoba: Franti¥ek Srank

- — ] oS iodavk
2. | Uel odberu vzorky: ﬁ?enég);r;tgeﬁgpadovej vody podl'a poZiadavky

Nidzov: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Adresa: Novozdmocka 184, 949 05 Nitra
Ndzov a adresa zakaznika :

3. |(Objednavatel odberu vzorky, ICO: 341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: Frantifek Srank

Objednavka/Zmluva ¢&islo: 02/2019

Obec (miesto): |Vola
Okres (oblast’): | Michalovece

4. | Miesto odberu vzorky: Kraj: Kosicky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
Bratislava
5. Spec} JLAEE micsta ,Odber“: PRVA KONTROLNA SACHTA ZA COV
{v pripade potreby nadért)
6. |Typ vzorky Bodova
7. | Spdsob a technika odberu vzorky: |Manudlne
ESt Vola
8. |Oznacdenie vzorky:
9. |MnoZstvo odobratej vzor.ky‘:.',_' |2k =
. [ T _.;, OC;
10. | Ukazovatele stanovené na mieste 0,-
Cl;- mg/l
11. |Meraci pristroj
12. |Odkaz na plén vzorkovania SRA/VO/19/17
13. |Détum odberu vzorky: 14.08.2019 |Cas odberu: 442
Farba:
Zdpach:
14. | VzhP’ad vzorky:
Zdkal:
Sediment:
15. | Vzorkovnice: Podl’a IP 6.1.4 priloha &.2
16. | Stabilizacia vzoriek: Podl’a IP 6.1.4 priloha &2
17. | Transport vzoriek do laboratéria: | Hned’ po odbere
18 Détum dodania vzorky do _
* [laboratéria 14.08.2019
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA
podPa ISQ/IEC 17025:2005, SNAS
DrZitel Osvedtenia o sdlade so sprivnou laboratérnou praxou, SNAS
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &: SRA/ OV/19/35  StPs 1o10t6e

) Verzia: 25.3.2019
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana .2  z podtu 2-
Vytladok &. .. z podtu 2

19. | Zvid§tne pozndmky K odberu:

20. {Kontrolné vzorky: Nie st poZadované.

Rozbor odpadovej vody podl'a aktualnej poZiadavky
objednavatel’a:

21. | Spriva pre skifobné laboratérium: | VEL 1C 2 UV. 27/

Prehlasenie:

Tento protokol sa mdZe kopirovat’ len veelku, ¢ast’ protokolu len s pisomnym sthlasom EL spol. s t.o.
Reklamaicie:

Reklamécie v stvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30 dni od didtumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamadcie.

(meno, podpis)

Odber vykonal: Frantisek Srank 7/% ;r"1 \. N
z7
i

Ukazovatele na mieste stanovil: %‘
(meno, podpis)

Stihlas objednavatel’a:
. s . e Novozdmockd 184, 949 05 NITRA
(meno, organizicia, podpis, petiatka ) 80 341 320 82, IC DH: SK2020407686

.
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