EL spoi. s r.o.

-_- \\\"|”I‘.r
&, Radlinského 17A, 052 01 Spigska Nova Ves SN

'lf,
\\\\\‘

EISNAS

Reg. No. 038/8-025

p

! Akreditované sk(Sobné laboratoria podla ISONEC 17025, SNAS

s\

\\‘

)

,/"!l'l Iy l\“\

Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skidok oznaéenych N, SN, TN

— - Strana & 1 zpoftu 1
Protokol o skuske €.: 19/11796 Villatoks, 2 zpotty 3
Zakaznik - objednavaterl skisok
Objednavatel” ENERGONET NITRA, s.r.0. . .
{meno a adresa) Novozamacka 184, 94905 Nitra - Dolné Krékany Détum prevzatia vzorky: Lol
Odosieiatel ENERGONET Nitra Détum vykonanla skiasok od: 05.06.2019
Zmiuva | objednavka: 02/2019 do: 14.06.2019
Ziakazka: 19-04926 Datum vystavenia protokolu: 14.06.2019
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skisok
Bt 1 | Cislo vzorky: 19012148 | Typ vzorky: Vody odpadové a oscbitné vody I Chemicky rozbor
Oznatenie vzorky: ESt - BoSaca - vyustny objekt, bodova vzorka, Datum odberu: 4.6.2019
Merané vefi¢ina / parameter/ |  Meracla Vysledok | Neistota | Skugobnd Medza . Typ
analvt jednotka skigky meranla metdda stanovenia Metodicky predpls skiSky
hiochemicka spotreba BSKS mg/l 19 0% OA 0.2 STN EN 1899-1,2 (IP 2.2) A

Skudobné zariadenia a meradié pouZité na skudky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predplsov

Popis skratiek
Skratka metddy Nazov met6dy
OA Odmema analyza
Typ skisky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TM - terénna neakraditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje roziren() kombinovani neistolu z visledku sksky.

Poznamky ku vzorkdm
19-012148 Odb.prot.&. SRAIOV/9/26

Prehlasenie

Skusobné laboratérium prehiasuje, Ze visledky skisok sa tykaji len predmetu skigok.

Tento protokal mdZe byt reprodukovany jedine cely, Gast' protokolu len so sthlasom skigsbného laboratéria.

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol o skiike s4m o sebe neznamend v Ziadnom pripada schvélenie vyrobku organom udelujiicim akreditaciu,

atebo akymkolvek inym crgénom.

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratémych skisok mozno do 30 dni od détumu odoslania vysledkav zakaznikovi. Akceplované a vybavované sii pisomne

podané reklamacie.

Uchovdvanie zvykov vzoriek
Pa ukonéenf analyz sl vzorky véd likvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protokol o skii$ke vyhotovil: Ing. Lucia Sefikova Schvalil: uc|a c]kova
veduci LPKBM a LvSM a LV
Tel. +421 53 4424740, +421 53 4192322 Fax: +42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk htt:ffwww elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA
podi'a ISO/IEC 17025:2005, SNAS
Driitel’ Osvedienia o siilade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS
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©SNAS
Reg. No. 038/5-025

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &.: SRA/ OV/19/26
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

SLP-8 1/01-016¢
Verzia: 25.3.2019
Strana&. 1 zpoltu 2
Viytlagok €. .. z pottu 2

1. |Poverend osoba: Franti$ek Srank
2. | Ugel odberu vzorky: Mc.)nltornng (‘;’dpadove_] vody podl'a poZiadavky
objednavatela
Ndzov: ENERGONET NITRA, s.r.o.
Adresa: Novozamock4 184, 949 05 Nitra
Nizov a adresa zikaznika : v
3. [(Objednavatel’ odberu vzorky, ICO: 341 320 82
vyrobca) Zodpovedny pracovnik: FrantiSek Srank
Objedndvka/Zmluva &islo: 02/2019
Obec (miesto): |BoSica
Okres (oblast’): | Nové Mesto nad Vahom
4. | Miesto odberu vzorky: Kraj: Trengiansky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
Bratislava
Specifikdcia miesta odberu: . .
5. (v pripade potreby nAtrt) VYUSTNY OBJEKT.
6. |Typ vzorky Bodova
7. |Spdsob a technika odberu vzorky: | Manuélne
ESt Bo§éca
8. |Oznadenie vzorky:
9. |MnoZstvo odobratej vzarky J_ :1-;‘251‘
R ; ‘:.T- DC;
10. | Ukazovatele stanovené na mieste 0,-
Clz- mg/l
11. | Meraci pristroj
12. | Odkaz na plén vzorkevania SRA/V0O/19/04
13, | Ddtum odberu vzorky: 03.06.2019 | Cas odberu: 14.45
Farba:
Zdpach:
14, | VzhPad vzorky:
Zikal:
Sediment:
13. | Vzorkovnice: Podl’a IP 6.1.4 priloha &.2
16. | Stabilizicia vzoriek: Podl’a IP 6.1.4 priloha &2
17. | Transport vzoriek do laboratéria: | Hned po odbere
18 Ditum dodania vzorky do
" |laboratéria 04.06,2019

Tel.. +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735

e-mail: elsro@elsro.sk

hitp:/fwww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA @S—NA—S

podl'a ISO/IEC 17025:2005, SNAS
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: Reg. No. 038/5-025
DrZitel’ Osvedtenia o salade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS AR _

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &.: SRA/ OV/19/26  SLP-S 1101016

.. Verzia: 25.3.2019
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana &.2  z podtu 2
Vitlagok &. .. z podtu 2

19. | ZvlaStne poznamky k odberu:

20. | Kontrolné vzorky: Nie st poZadované.

Rozbor odpadovej vody podl'a aktudlnej poZiadavky
objednévatela:

21. | Spréva pre skaSobné laboratérium: Bk

Prehlasenie:

Tento protokol sa méZe kopirovat' len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym stihlasom EL spol. s r.0.
Reklamaicie:
Reklamdcie v stivislosti s odberom vzorick je mozné uplatnit’ do 30 dnf od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklam‘éﬁi@ Lo
e PO S e

E !;s;&\ ,i‘_:% B
Odber vykonal: Franti§ek Srank < g
(meno, podpis) /

Ukazovatele na mieste stanovil: ,%f-—'”
(meno, podpis)

@
. C _BCENERGONET
Sihlas objedndvatel’a: : NITRA. 5.r.0.
iZzacl i & ki 184, 949 05 NITRA
(meno, organizacia, podpis, peéiatka ) 1001341 320 82,16 PH: SK2000407686

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4182322 Fax: + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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= /5| Akreditované skSobné laboratéria podfa ISC/IEC 17025, SNAS '
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Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie ski$ck oznagenych N, SN, TN

- v Strana & 1 zpollu 1
Protokol o skuske &.: 19/11794 Vitatoks, 2 zpodty 3

Zéakaznik - objednavatel skiSok

Objednavatel: ENERGONET NITRA, s.r.o. . . .
(meno a adresa}) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Doiné Krikany Détum prevzatia vzorky: 1506220,
Odosielatel: ENERGONET Nitra Datum vykonania skigok od: 05.06.2019
Zmluva/ objedndvka: 02/2019 do: 14.06.2019
Zakazka: 19-04926 Datum vystavenia protokolu: 14.06.2019
Vzorku odobral; Srank, EL - akreditovany odber Poéet vzoriek: 1
Vysledky skiasok

PE: f Gislo vzorky: 19012147 | Typ vzorky: Vody adpadové a osobitné vody I Chemicky rozbor

Oznadenie vzorky: ESt - Bo§aca - nadr vyéistenej vody, bodova vzorka, Datum odberu: 4.6.2019

Merana veli¢ina / parameter [ Meracia Vysledok Neistota | - SkiZobnd Medza e Typ

analyt jednotka skasky merania metéda stanovenia Metodicky predpls skigky

nepolarne extrahovatelné 0

Jatky (NEL I§) mg/| 0.03 5% IR 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

nepolarne extrahovatefné

litky (NEL UV) mg/l 0.02 3% UVIVIS 0.01 1P 4.1{STN 83 05404) A

SkiSobné zariadenia a meradla pousité na skisky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

[Skratka metody Nézov metody
IR Infragervena spektrometria
UVIVIS Spektrofotometria
Typ skisky:

A - akreditované, N - neakreditovang, SA - subdodévka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - ferénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsirent kombinovan neistotu z vysledku skisky.

Poznadmky ku vzorkam
19-012147 Odb.prot.&. SRAIOV/19/25

Prehiasenie

Sksobné laboratdrium prehlasuje, Ze vysledky skidok sa tvkajl len predmetu skisok.

Tento protokol mdZe byt reprodukovany jedine cely, Gast’ protokolu len so stihlasom skdobného laboratdria.

Akreditacia laboratoria alebo jeho protokol o skiike sam o sebe neznamené v Ziadnom pripade schvélenie virobku organom udelujicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklamécie
Rekiamovat vysledky laboratdrnych skdsok moZno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi, Akceptované a vybavované sl pisomne

podané reklamécie.

Uchovavanie zvyskov vzoriek
Po ukonten] analyz sd vzorky vod likvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Protokol o skiiske vyhotovil: Ing. Lucia Seftikova Schvalil Ing;:Lucia Sefetkova
ved(ci LPKBM a LVSM vedici TPKBM a L yEM

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax:+42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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Driitel’ Osved¥enia o silade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS "l ,m\,.\s

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &.: SRA/ OV/19/25  SLP:S tiototee

Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana&. 1  z podtu 2
P ky PSR Vytlagok &. .. z poltu 2

1. |Poverend osoba: Frantidek Srank

- Tem—r . r oFiadavk
2. | Utel odberu vzorky: I;;I)j?élég);‘il;tge?:padovej vody podla poZiadavky

Niazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Adresa: Novozamocka 184, 949 05 Nitra
Nézov a adresa zdkaznika :

3, |(Objednavatel’ odberu vzorky, 1CO: 341 320 82
vyrobca) Zodpovedny pracovnik: FrantiSek Srank

Objedndvka/Zmluva ¢&islo: 02/2019

Obec (miesto): |BoSéca
Okres (oblast’): | Nové Mesto nad Vdhom

4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Trenciansky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
Bratislava
Specifikacia miesta odberu: L
S, (v pripade potreby naért) NADRZ VYCISTENEJ VODY.
6. |Typ vzorky Bodovéd
7. | Spbsob a technika odberu vzorky: | Manudlne
ESt Bo$aca
8. |Oznadenie vzorky:
9, |Mnozstvo odobratej vzorky: . 2L
T °C;
10. |Ukazovatele stanovené na mieste ~ | Oz
CL- mg/l
11. | Meraci pristroj
12, |Odkaz na plan vzorkovania SRA/VO/19/03
13, |Ddtum odberu vzorky: 03.06.2019 |Cas odberu: 14.30
Farba:
Zdpach:
14. | VzhPad vzorky:
Zdkal:
Sediment:
15. | Vzorkovnice; Podl’a IP 6.1.4 priloha ¢&.2
16. | Stabilizicia vzoriek: PodPa IP 6.1.4 priloha &.2

17. |Transport vzoriek do laboratéria: | Hned po odbere

18 Datum dodania vzorky do
" |laboratéria 04.06.2019

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/iwww.elsro. sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA M E e
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Driitel’ Osvedtenia o silade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS i, ,ﬂ:\‘,\~§‘

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &.: SRA/ OV/19/25  SLP-S 10t.016c

.. . Verzia: 25.3.2019
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana & 2  z pottu 2
Vytlagok &. .. z podtu 2

19. | Zvla3tne poznamKy k odberu:

20. |Kontrolné vzorky: Nie su pozadované,

Rozbor odpadovej vody podl'a aktuslnej poZiadavky
objednavatel’a:

21. |Spriva pre skii¥obné laboratérium; | VLl ICa UV

Prehlasenie:
Tento protokol sa méZe kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym sihiasom EL spol. s r.0.
Reklamdcie:
Reklamécie v stivislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30 dni od d4tumu odbery vzorky.
Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklan'1{;’1cie.1

:‘:,";)i,)i. ) ,,f

gl ™,
Odber vykonal: FrantiSek Srank A — _ E
(meno, podpis) . ;s S
: ] 2 b jf
Ukazovatele na mieste stanovil: W \\ 5 N f“fc’ S, /
(meno, podpis) Sk Nove
Stihlas objedndvatela: %A s @ )
(meno, organizacia, podpis, pediatka ) %@?ET

Novozdmockd 184, 949 05 NITRA,
1€0: 341 320 82, 1€ DPH: SK2020407635

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax: + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk - http:iwww.elsro.sk



