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Laboratorium nie je akreditované na vykonévanie skisok oznacenych N, SN, TN

, « Strana & 1 zpoltu 1
Protokol o skdske ¢.: 19/11162 Vitlatok, 2 zpoftu 3
Zakaznik - objednavatel skisck
Objednéavatel: ENERGONET NITRA, s.1.¢, . . ,
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krdkany Détum prevzatia vzorky: 03.06.2019
Odosielatel: ENERGONET Nitra Détum vykonania skiSok od: 03.06.2019
Zmluva / objednavka: 02/2019 do: 07.06.2019
Zakazka: 19-04838 ESt Stupava Datum vystavenia protokolu: 07.06.2019
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skisok
PE: 1 |Cislovzorky: 19011912 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor
Oznatenie vzorky: ESt - Stupava - nadrz vyistenej vody, bodova vzorka, Datum odberu: 3.6.2019
Merana veli¢ina { parameter{ |  Meracia Vysledok | Neistota | Skidobna Medza L . Typ
analyt jednotka skiigky merania metéda stanovenia Metodicky predpis skugky
nepolarne extrahovatefné y
latky (NEL IC) mg/l 0.05 5% IR 0401 IP4,1(STN 83 0540-4} A
nepolarmne extrahovatefné
Fatky (NEL UY) mg/| 0.05 3% UVvIS 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

Skisobné zariadenia a meradia pouZité na skagky boli kalibrované a overené v zmysle platnjch metrologickych predpisov

Popis skratiek

Skratka metédy Nazov metody

IR Infralervend spekirometria
UVIVIS Spekirofotometria

Typ skasky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje roz$iren kombinovan( neistotu z vysledku skosky.

Poznamky ku vzorkim
Qdb.prot.&. SRA/OVM 921

Prehidsenie

Skisobné laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skiSok sa tykajl len predmeiu skiSok.

Tento protokot maze byt reprodukovany jedine cely, East protokolu len so sthlasom skiSobného laboratéria.

Akreditacia laboratoria alebo jeho protokol ¢ skii§ke s4m o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie virabku organom udelujicim akreditaciv,

alebo akymkolvek inym orgénom.

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratormych skiSok mozno do 30 dal od datumu odoslania vysledkav zakaznikovi. Akceptované a vybavované su plsomne

podané reklamacie.

Uchovavanie zvy§kov vzoriek
Po ukonteni analyz su vzorky vod likvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.o.

MVDr. Hatalova Blanka Schvalil:

Zastupca ved. LVSM

Ing. Sefiikova Lucla

Protokol o skiske vyhotovil:
Vediiga LVSM:aLPKBM

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax:+42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hiip:fhwww elsio.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA
podl'a ISO/IEC 17025:2005, SNAS
Dritel’ Osved&enia o stilade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY é&.: SRA/ OV/19/21
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

SLP-5 1/01-016¢
Verzia: 26.3.2019
Strana &. 1 z poftu 2
Vytlagok &. .. z podtu 2

1. |Poverend osoba: Frantidek Srank
‘ . Monitoring odpadovej vody podla poZiadavky
2, |Uéel odberu vzorky: objednévatela
Nidzov: ENERGONET NITRA, s.r.0.
Adresa: Novozamocks 184, 949 05 Nitra
NAazov a adresa zdkaznika : .
3. |(Objednavatel odberu vzorky, 1C0O: 341 320 82
vyrobca) Zodpovedny pracovnik: Franti$ck Srank
Objedndvka/Zmluva &islo: 02/2019
Obec (miesto): | Stupava
Okres (oblast’): | Malacky
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Bratislavsky
Organizicia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
Bratislava
5. Spec,' oy clapmicst Rdber“: NADRZ VYCISTENEJ VODY.
(v pripade potreby nadrt)
6. |Typ vzorky Bodova
7. | Spbsob. a technika odberu vzorky: |Manudlne
8. |Oznadenie vzorky: ESt Stupava
HIK SIS I ) ﬁ: N
9. |MnoZstvo odobratej vzorky: - i 2L .
';55;: . . OC;
10. | Ukazovatele stanovené na mieste
Ch- mg/l
11. | Meraci pristroj
12. {Odkaz na plin vzorkovania SRA/V0/19/01
13. | Ddtum odberu vzorky: 31.05.2019 |Cas odberu: 10.00
Farba:
‘ Zidpach:
14. | Vzhl'ad vzorky:
Zdkal:
Sediment:
15. | Vzorkovnice: Podla IP 6.1.4 priloha ¢&.2
16. | Stabilizicia vzoriek: PodPa IP 6.1.4 priloha &.2
17. | Transport vzoriek do laboratéria: |Hned po odbere
18 Ditum dodania vzorky do
" _|laboratéria 03.06.2019
19. | Zvl4Stne poznamky k odberu:
Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/iwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY é&.: SRA/ OV/19/21 Smiral gy 10
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Stranaé.2  z pottu 2

Vytlatok &. .. z podtu 2

20. Kontrolné vzorky: Nie st poZzadované.

Rozbor odpadovej vody podl'a aktudlnej poZiadavky
objednévatela:

21. |Sprédva pre skiifobné laboratérium; NELICa UV

Prehldsenie:

Tento protokol sa mbZe kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym stihlasom EL spol. s r.0.
Reklamacie:

Reklamécie v stivislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit' do 30 dni od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamécie. ! S
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Odber vykonal: Frantifek Srank .4~ j *’j f{;ﬁ i !
(meno, podpis) RIR TS /
. %Iafﬁmﬁﬁe’%’ \xfi—"/ K
Ukazovatele na mieste stanovil: o/ Qf’){gﬁq@t\&f‘%
(meno, podpis)
- NET O
Siihlas objedndvatela; //é% CPSENERGON

(meno, organizécia, podpis, pe¢iatka ) Novoriocid 184, 949 03 NITRA

iC0O: 341 320 82, IC DPH: 8K2020407686

Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro,sk - hitpi/iwww.elsro.sk




