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Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skiSok oznacenych N, SN, TN
Strana & 1 zpoftu 1

Protokol o skiske ¢.: 19/11465 Vitlatoks, 2 zpofu 3

Zakaznik - objednavatel’ skiiSok

Objednavatel’: ENERGONET NITRA, s.1.0. . . .
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Kr3kany Déumprevzatiaivzorky; 506220119
Odosielatef: ENERGONET Nitra Datum vykonania skiiok od: 05.06.2019
Zmluva / objednavka: 02/2019 do: 12.06.2019
Zakazka: 19-04924 Datum vystavenia profokolu: 12.06.2019
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Podet vzoriek: 1
Vysledky skisok

Pé: 1 | Cislo vzorky: 19012145 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody [Chemi'ckjf rozhor

Oznacenle vzorky: ESt- Su¢any - odtok z COV zaolejovanych vad, bodov vzorka, Datum odberu; 4.6.2019

Merana veliina / parameter / Meracia Vysledok Neistota | Skdsobna Medza . e . Typ

analyt jednotka skishky merania metéda stanovenia Metodicky predpis skasky

ngpolarne extrahovatelné

Jitky (NEL IC) mg/| 0.04 5% IR 0.01 IP4.1(STN 83 0540-4) A

nepolime extrahovatelné

latky {NEL UV) mg!| 0.08 3% UVVIS .01 IP 4.1(STN 83 05404} A

Skasobné zariadenia a meradla pouZité na skisky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek
Skratka metédy | Nazov metody
IR Infraervend spektrometria
UViVIS Spektrofotometria
Typ skusky:

A - akreditovang, N - neakreditované, SA - subdodévka akreditovand, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsiren( kombinovan(i neistotu z vysledku skisky.

Poznamky ku vzorkam
Odb.prot.. SRA/OV/9/28

Prehlasenie

Skisobne laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skidok sa tykajl len predmetu skuidok.

Tento protokol mbZe byt reprodukovany jedine cely, Cast’ protokolu len so stihlasom skidSobnéhe laboratéria,

Akreditacia laboratoria alebo jeho protokel o skiske sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vjrobku organom udelujlcim akreditaciu,

alebo akymkolvek infm organom.

Reklamacie
Reklamovat' vysledky laboratdmych skisok mozna do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované st pisomne

podané reklamécie.

Uchovavanie zvySkov vzoriek
Po ukondeni analyz su vzorky vad likvidované.

Protokol dostane; ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protokol o skirske vyhotovil: MVDr. Hatalova Blanka Schvalil: Ing. Seftikova Lucia
Zastupea ved. LVSM Vedica LVEM 2 LPKBM
Tel. +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax :+42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/iwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &.: SRA/OV/19/28  8LPs 1otdise

vzorky :Vody odpadové a iné Strana & 1 2z podtu 2
Typ ky yolp Viytlalok &. .. z poétu 2

1. |Poverena osoba: Franti$ek Srank

2. |Gl odberu vzorky: lgf)?:ég‘ligtge?gpadovej vody podl'a poZiadavky

Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Adresa: Novozamock4 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zdkaznika :

3. [(Objednévatel odberu vzorky, ICO: 341 320 82
vyrobca) Zodpovedny pracovnik: FrantiSek Srank

Objednivka/Zmluva &islo: 02/2019

Obec (miesto): | SuCany
Okres (oblasr’): | Martin
4. {Miesto odberu vzorky: Kraj: Zilinsky
Organizdacia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
Bratislava
Specifikdcia miesta odberu: - % . N ,
6. | Typ vzorky Bodova
7. _|Sposob _a technika odberu vzorky: |Manualne
ESt Sudany
8. |Oznadenie vzorky:
9. |MnoiZstvo odobratej vzo_i‘i{y: e
B 5 ‘, T - 5 OC;
10. | Ukazovatele stanovené na mieste 0;-
Cl,- mg/l
11. | Meraci pristroj
12. | Odkaz na plin vzorkovania SRA/VO/19/12
13. | Détum odberu vzorky: 04.06.2019 |Cas odberu: /77° ~
Farba:
Zapach:
14. | Vzhl'ad vzorky:
Zikal:
Sediment:
15. | Vzorkovnice: Podl’a IP 6.1.4 priloha &.2
16. | Stabilizicia vzoriek: Podl’a IP 6.1.4 priloha &.2

17. | Transport vzoriek do laboratéria: | Hned’ po odbere

18 Ddtum dodania vzorky do
' |laboratéria 04.06.2019
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &.: SRA/OV/19/28 ~ SLPs 1ototee
Typ vzorky :Vody oedpadové a iné Strana &.2  zpottu2

Viytladok & .. Z podtu 2

19. | ZvliStne poznamky k odberu:

20. |Kontrolné vzorky: Nie st poZadované.

Rozbor odpadovej vody podla aktudlnej poZiadavky
objednavatela:

21. |Spriva pre skii§obné laboratérium: NELIC a UV

Prehlasenie:
Tento protokol sa méZe kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym sthlasom EL spol. s r.o.

Reldamacie:
Reklamdcie v siivislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30 dm od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamac,lez_ Spol ¢ .
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Stihlas objednavatel Novazdmockh 184, 949 03 NITRA
(meno OrgamzaCIa podpls peCIatka) 1C0: 341 320 82, IC DPH: SK2020407686
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