EL spol. s r.0. W,
Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves P,
Stredisko laboratérnych prac ——
Akreditované ski§obné laboratéria podfa ISO/IEC 17025, SNAS
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Laboratbrium nie je akreditované na vykonavanie skisok oznagenych N, SN, TN

. o - Strana & 1 zpou 1
Protokol o skuske &.: 19/11474 Vitatoké, 2 zpoflu 3
Zakaznik - objednavatef sk(sok
Objednavatef: ENERGONET NITRA, s.r.0. . .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 24905 Nitra - Dolné Krikany Détum prevzatia vzorky: o
Odosielatef: ENERGONET Nitra Datum vykonania skasok od: 05.06.2019
Zmiuva  objednavka: 02/2019 do: 12.06.2019
Zakazka: 19-04927 Datum vystavenia protokolu: 12.06.2019
Vzorku cdobral: &rank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skisok
PE: 1 | Cislo vzorky:  19-012149 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody [ Chemicky rozbor
Oznatenie vzorky: ESt - Varin - nadrZ vy¢istene] vody, bodova vzorka, Détum odberu: 4.6.2019
Merana veliéina / parameter / Meracia Vysledok Neistota | Skigobna Medza D - Typ
analyt jednotka skasky merania metdda stanovenia Metodicky predpis skisky
nepolarne extrahovatefné 0 y
latky {NEL I&) mg/| 0.05 5% IR 0.01 IP41(STN 83 0540-4) A
nepolérne extrahovatefné o
Litky {NEL UV) mgl 0.43 3% UVIVIS 0.0 [P 4.1(STN 83 05404) A

Skusobné zariadenia a meradla pouZité na skasky boli kalibrované a overené v zmysle piatnych metrologickych predpisov

Popis skratiek
Skratka metody I hazov metody
IR infracervena spektrometria
UVIVIS Spekirofotometria
Typ skasky:

A - akreditované, N - neakreditovang, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistofa merania
Neistota merania predstavuje rozsiren( kombinovanli neistotu z vysledku skisky.

Poznamky ku vzorkam
Odb.prot.&. SRAIOV/19/24

Prehlasenie

Skitsobné laboratérium prehlasuje, Ze vsledky skudok sa tykajl len predmetu skiZok,

Tento protokol mdZe byt reprodukovany jedine cely, Gast protokolu fen so sthlasom skiobného iaboratéria,

Akreditacia laboratéria atebo jeho protokol o skidke sam o sebe neznamend v Ziadnom pripade schvalenie virobku organcm udelujicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklaméacie
Reklamovat' vysledky taboratomych skiSok mozne do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akeeptované a vybavované si pisomne

podané reklamacie.

Uchovavanie zvyskov vzoriek
Po ukonéeni analyz si vzorky vod likvidované.

Protokol dostane; ENERGONET NITRA, s.r.0.

Schvalil: Ing. Seftikova Lugia

MVDr. Hatalova Blanka _
Vedica LVEM 2 LPKBM

Protokol o skiske vyhotovil:
Zastupca ved. LVSM

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax:+42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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EL spol. s r.0., Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves

AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS BV
Driitel’ Osved&enia o siilade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &.: SRA/ OV/19/24
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

SLP-S 1/01-016¢c
Verzia: 25.3.2019
Strana €. 1 z podtu 2
Viytlacok &. .. z poétu 2

Poverens osoba: Franti¥ek Srank
2. | Ukl odberu vzorky: Mt?nltorlng c:dpadove_] vody podl'a poZiadavky
objednévatela
Nizov: ENERGONET NITRA, s.r.0.
Adresa; Novozimocka 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zdkaznika : -
3. |(Objednavatel odberu vzorky, ICO: 341 320 82
vyrobca) Zodpovedny pracovaik: Franti$ek Srank
Objednavka/Zmluva ¢islo: 02/2019
Obec (miestg): | Varin
Okres (oblast’): | Zilina
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Zilinsky
Organizicia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
Bratislava
Specifikdcia miesta odberu: P
3. (v pripade potreby natrt) NADRZ VYCISTENEJ VODY.
6. | Typ vzorky Bodovd
7. | Spdsob a technika odberu vzorky: | Manuélne
ESt Varin
8. |Oznalenie vzorky:
9. |Mnoistve odobratej viofky: = |2L
. T- °C;
10. | Ukazovatele stanovené na mieste 0:-
Clp- mg/l
11. |[Meraci pristroj
12. | Odkaz na plan vzorkovania SRA/VO/19/13
13. |Ddtum odberu vzorky: 03.06.2019 |Cas odberu: 12.15
Farba:
Zdpach;
14. | VzhPad vzorky:
Zikal:
Sediment:
15. | Vzorkovnice: Podl’a IP 6.1.4 priloha ¢.2
16. | Stabilizicia vzoriek: | PodP’a IP 6.1.4 priloha &.2
17. | Transport vzoriek do laboratéria: | Hned po odbere
18 Ditum dodania vzorky do
" {laboratéria 04.06.2019
Tel. + 42153 4424740, + 42153 4192322 Fax .+ 421 534437735 e-mall. eilsto@elsro.ok hitp://www_elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &: §RA/OV/19/24  StPS /010160

) . ., Verzia: 25.3.2019
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana &.2  z podtu 2
Vytladok €. .. z podtu 2

19. | Zvld$tne poznamky k odberu:

20. | Kontrolné vzorky: Nie st poZzadované,

Rozbor odpadovej vody podla aktuilnej poZiadavky
objedndvatela:

21. | Sprava pre skiSobné laboratérium; | bl 1€ 2 UV

Prehlasenie:

Tento protokol sa mbZe kopirovat’ len veelkn, &ast’ protokolu len s pisomnym sthlasom EL spol. s r.0.
Reklamscie:

Reklamécie v stivislosti s cdberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30 dni od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamacie.
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Odber vykonal: Franti$ek Srank ,%M’ /5 A
| ! W e g %, ‘_‘.
(meno, podpis) g [ 5 iﬁgﬁ )
. . ; L5
Ukazovatele na mieste stanovil: /4L \ %%W&.%@M /
H ]
| LY e O W
(tmeno, podpis) ot
®
L @SBERGONET
’ . : A RLO.
Suhlas objednavatel’a: . u’:‘;“mos =
(meno, organizécia, podpis, pediatka ) ot ST

Tel: +42153 4424740, + 421 53 4192322 Fax: + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/fww.elsro.sk



