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Laboratarium nie je akreditované na vykonavanie skiock oznagenych N, SN, TN

- - Strana & 1 zpoftu 1
Protokol o skuske &.: 19/24640 Viflatoké, 2 zpottu 3
Zakaznik - objednavatel ski$ok
Objednavatel’ ENERGONET NITRA, s.r.c. . )
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krdkany Datum prevzatia vzorky: 13.11.2019
Odosielatel: ENERGONET Nitra Déatum vykonania ska$ok od: 13.11.2019
Zmiuva / objednavka: 02/2015 do: 20.11.2019
Zakazka: 18-10501 ESt Levice Datum vystavenia protokolu: 20.11.2019
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Potet vzoriek: 1
Vysledky skisok
Pé: 1 |[Cislovzorky: 19026438 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitn vody | Chemicky rozbor
Oznatenie vzorky: EStLevice - nadri vyéistenej vody, bodova vzorka, 13.11.2019
Merand vell¢ina / parameter!/ |  Meracia Vysledok | Neistota | SkaSobnd Medza ; - Typ
analyt jednotka shigky meranla metdda stanovenia Metodicky predpis skisky
nepolime extrahovatelné )
litky (NEL 1) mg/| <0.01 IR 0.01 IP 4.1{STN 83 0540-4) A
nepolarne extrahovatefne
kitky (NEL UV) mg/l 0.07 3% Spekirofoto 0.01 IP 4.1{STN 83 0540-4) A

Skiisobné zariadenia a meradla pouzité na skiisky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

Skratka metddy Nazov metody -

IR Infraervena spektrometria
Spektrofoto Spekirofotometria

Typ skisky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovand, SN - subdodavka neakreditovand, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje roz&iren( kombinevand neistotu z vysledku skisky.

Poznamky ku vzorkam
odber. protokol & SRA/QV/19/46

Prehlasenie

Skugobné laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skaSok sa tykajl len predmetu skiSok.

Tento protokol mbZe byt' reprodukovany jedine cely, Sast' protokolu len so sthlasom skiSobného |aboratdria,

Akreditacia aboratdria alebo jeho protokel o ski3ke sam o sebe neznamend v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udefujticim akreditéciu,

alebo akymkolvek inym organom,

Reklamacie
Reklamovat' vysledky laboratomych skidok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi, Akceptované a vybavované sd pisomne

podané reklamacie.

Uchovévanie zvydkov vzoriek
Po ukonéeni analyz sii vzorky vod likvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

IngLucia Seftikova
vediic EPKBM aLVEM

Ing. Lucia Seftikova Schvalil:

Protokol o skigke vyhotovil:
vedici LPKBM a LVSM

Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322 Fax : +42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:ihwww.elsro.sk
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DriZitel’ OsvedEenia o silade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS

SLP-S 1/01-016¢c
Verzia: 25.3.2019
Strana &.1  zpottu 2
Vytlagck &. .. z podtu 2

PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&.: SRA/ OV/19/46
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. |Poverend osoba: Frantiek Srank
2. | Ul odberu vzorky: Mc_)nlto’rlng ?dpadovej vody podl'a poZiadavky
objednévatel'a
Ndzov: ENERGONET NITRA, s.r.o.
Adresa: Novozamock4 184, 949 05 Nitra
Néazov a adresa zdakaznika :
3. |(Objednavatel odberu vzorky, ICO: 341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: FrantiSek Srank
Objednavka/Zmluva &islos 02/2019
Obec (miesto): |Levice
Okres (oblast)): | Levice
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Nitriansky
Organizicia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
Bratislava
Specifikdcia miesta odberu: ‘
5. (v pripade potreby ngrt) NADRZ VYCISTENEJ VODY.
6. |Typ vzorky Bodova
7. | Sposob a technika odberu vzorky: |Manudlne
ESt Levice
8. |Oznacenie vzorky:
9. |MnoZstvo odobratej vzorky: L
T- G
10. | Ukazovatele stanovené na mieste 0,-
Clr- mg/l
11. |Meraci pristroj
12. | Odkaz na plin vzorkevania SRA/VO/19/05
13. | Datum odberu vzorky: (5. 7/.20/9 |Cas odberu: 7°°
Farba:
Zdapach:
14. | Vzhlad vzorky:
Zikal:
Sediment:
15, | Vzorkovnice: Podl’a IP 6.1.4 priloha &.2
16. | Stabilizicia vzoriek: Podla IP 6.1.4 priloha &2
17, | Transport vzoriek do laboratéria: |Hned po odbere
18 Ditum dodania vzorky do
" |laboratdria (3./1~ C/T

Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 4192322

Fax : + 421 53 4427735

e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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Viytladok €. .. z podtu 2
19. | Zvli¥tne poznamky k odberu:
20. | Kontrolné vzorky: Nie st poZadované.
Rozbor odpadovej vody podl'a aktualnej poZiadavky
objednavatela:
21. |Sprdva pre skifobné laboratérium: NG LG e TV,

Prehlisenie:
Tento protokol sa méZe kopirovat’ len veelku, ¢ast’ protokolu len s pisomnym sithlasom EL spol. s r.o.

Reklamacie:
Reklamécie v stvislosti s odberom vzoriek je mozZné uplatnit’ do 30 dnf od datumu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované sit iba pisomne podané reklamicie.

Odber vykonal: Frantifek Srank
(meno, podpis)

Ukazovatele na mieste stanovil: %ﬁ

(meno, podpis)

@
Siihlas objednévatel’a' @%@@I:IET

A V\_ﬂ
(meno, organizécia, podpis, petiatka ) ©~ Novoziaockh 134,549 05 NITRA
180 341 320 82, IC DPH: SK2020407684
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