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Laboratorium nie je akreditované na vykonavanie skii$ck oznagenych N, SN, TN

- o Strana & 1 zpodtu 1
Protokol o skuske é.: 19/22924 Villatok&, 2 zpotiy 3

Zakaznik - objednavatel ski$ok

Objednavatel” ENERGONET NITRA, s.r.0. . )
{meno a adresa)} Novozamock4 184, 94905 Nitra - Dolné Krékany Ditum provzatia vzorky: 22102019
Odosielatel: ENERGONET Nitra Datum vykonania skigok od: 22.10.201¢
Zmiuva | objednivka: 02/2019 do: 30.10.2019
2ékazka; 19-09751 ESt Vola Détum vystavenia protokolu: 30.10.2019
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Podet vzoriek; !
Vysledky ski$ok

Pé: 1 [__Cislo vzorky: 19024596 I Typ vzorky: Vody odpadové a osobilné vody [ Chemicky rozbor

Oznafenie vzorky: ESt VoFa, 1.kontrolna §achta za COV, bodova vzorka, 22.10.2019

Merana veliéina / parameter/ Meracla |. Vysledok Nelstota | Skigobnd Medza Typ

analyt ' jednotka skusky merania metdda stanovenia Metodicky predpls skiisky

nepolame extrahovatelné

latky (NEL I€) mg/l 0.02 5% IR 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

nepolarne extrahovatefné

litky (NEL UV) mg/| 0.01 3% Spektrofoto 0.01 [P 4.1(STN 83 05404)

pH pri T=21,8°C - 7.7 5% Polenc. 1.0 STN EN IS0 10523 (IP 2.11)

Skisobné zariadenia a meradlé pouZité na skiSky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratick

| Skratka metody | Nazov metody
IR Infratervena spektrometria
Potenc, Potenciometria
Spekirofoto Spekirofotometria
Typ skusky:

A - akreditované, N - neakreditovang, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovand, TA - {erénna akreditovana,

TN - terénna neakreditovang

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozéfrend kombinovant neistotu z vysledku skigky.

Poznamky ku vzorkdm
Odb.prot.&, SRAOVH9/40
Prehlasenie

Skasobné laboratorium prehlasuje, Ze visledky skiSok sa tykajl len predmetu skagok.
Tento protokol méZe byt reprodukovany jedine cely, &ast protokolu fen so sthlasom skuobnéha laboratéra,
Akreditacia laboratdria alebo jeho protokol o skitke sam o sebe neznamend v Ziadnom pripade schvalenie vyrabku organom udefujicim akreditaciu,

aleba akymkolvek inym organom.

Reklaméacie

Reklamovat' vysledky laboratémych skiSok moZno do 30 dni od détumu odoslania visledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované si pisomne

podané reklamacie.

Uchovavanie zvy§kov vzoriek
Po ukongeni analyz si vzorky vid likvidovane.

Protokol dosfane: ENERGONET NITRA, s.r.c.

ing. Lucia Seféikova
veduci LPKBM a LVSM

Protokol o skiske vyhotovil:

Schvalil:

Ing. Lucia Seftikova
vedici T PKBM a.LVSM

Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322 Fax ; +421 53 4427735

e-mail: elsro@elsro.sk

http:/www.elsro.sk &
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA glmgg % —_—
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS ’,/F/;\\”‘\: Reg. Na. 038/5-025
Dritel Osved&enia o stilade so spravnou laboratérnoun praxou, SNAS KA

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &.: SRA/ OV/19/40  StPs tiorotes

Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana & 1  z po&tu 2
Vytladok 8.2 2z podtu 2

Povereni osoba: Frantisek Srank

2. | Utel odberu vzorky: ﬁ?:éﬁ);‘lrzfe?:padovej vody podl'a poZiadavky

Ndzov: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Adresa: Novozamocka 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zakaznika :

3. |(Objednévatel’ odberu vzorky, ICO: 341 320 82
oAl Zodpovedny pracovnik: Frantigek Srank

Objedndvka/Zmluva &islo: 02/2019

Obec (miesto): |Vola
Okres (oblast’): | Michalovce

4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Kogicky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
Bratislava
Specifikdcia miesta odberu: .
5. (v pripade potreby nécrt) 1. KONTROLNA $AcHTA zA COV.
6. |Typ vzorky Bodové
7. {Sposob a technika odberu vzorky: | Manudlne
ESt Vol'a
8. |Oznadenie vzorky:
¥ . ) 2L
9. |MnoZstvo odobratej vzorky: |-
R °C;
10. |Ukazovatele stanoVéﬁé na' 'niié'st'eﬂ 0s- -
Cl;- mg/l
11. |Meraci pristroj
12. | Odkaz na plin vzorkovania SRA/VO/19/1 ¢
13. | Ddtum odberu vzorky: 7% /0.2679 |Cas odberu: A5 °°
Farba:
Zdpach:
14. | Vzhlad vzorky:
Zdkal:
Sediment:
15. | Vzorkovnice: Podla IP 6.1.4 priloha ¢.2
16. |Stabilizacia vzoriek: Podl’a IP 6.1.4 priloha §.2

17. | Transport vzorick do laboratéria: | Hned po odbere

18 Datum dodania vzorky do
* |laboratéria 22 00: 807 &

Tel.. +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax: + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/iwww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA JBceRRE G SNAS
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS ?,,//:-—*\'"‘“\3}" Rég. No. 038/5-025
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&.: SRA/ OV/19/40  SLP-S 101016

Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana&.2  z pottu 2
Vytladok €. .. z podtu 2

DrZitel Osvedéenia o stlade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS "/'r/,,

19. |Zvlistne pozndmky k odberu:

20. |Kontrolné vzorky: Nie st poZadované.

Rozbor odpadovej vody podla aktudlnej poZiadavky

objednévatel'a:

21. |Spréva pre skifobné laboratérium: NELIC, UV apH.

Prehlasenie:
Tento protokol sa méZe kopirovat’ len veelku, Sast’ protokolu len s pisomnym suthiasom EL spol. s r.o.

Reklamicie:
Reklamdcie v stvislosti s odberom vzoriek je mozZné uplatnit’ do 30 dni od datumu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované sl iba pisomne podané reklamdcie.

7

Odber vykonal: FrantiSek Srank ¢4
(meno, podpis)

| D
Ukazovatele na mieste stanovil: 5%~
(meno, podpis)
Stihlas objedndvatela: @
(meno, organizécia, podpis, petiatka ) ’.Z\/,l_,__ﬂ A

Novozdmocks 184, 949 05 NITRA
IC0; 341 320 82, IC DPH: §K2020407686

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax:+ 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk



