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Reg. No. 038/5-025

Laboratérium nie je akreditované na vykanavanie skiok oznatenych N, SN, T

- X . Strana & 1 zpoftu 1
Protokol o skuske ¢&.: 19/24905 Vitlsdoks, 2 zpodtu 3

Zakaznik - objednavaterl skias$ok

Objedndvatel’ ENERGONET NITRA, s.1.0. .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krdkany Détum prevzatia vzorky: cUUkl
Odosizlatel: ENERGONET Nitra Détum vykonania skii$ok od: 20.11.2019
Zmiuva ! cbjednavka: 02/2019 do: 26.11.2019
Zéakazka: 18-10762 ESt SuGany Datum vystavenia protokolu: 26.11.2019
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek; 1
Vysledky skisok

P 1 ’ Cislo vzorky: 19027142 [ Typ vzorky:  Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor

Oznadenle vzorky: ESt Suany - na odtoku z COV zaolejovanych véd, bodova vzorka, 19.11.2019

Merand velitina / parameter/ |  Meracia Vysiedok Neistota | SkaSobnd Medza —_— Typ

analyt jednotka skisky merania metoda stanovenia Metodicky predpis skiusky

nepoldme extrahovatelné

titky (NEL i€) mg/l 0.09 5% IR .01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

nepolarne extrahovatefné

tatky (NEL UV) mg/l 0.05 3% Spekirofote 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

Skisobné zariadenia a meradla pouZité na skasky boli kalibrované a overené v zmysle platnjch metrologickych predplsov

Popis skratiek

| Skratka metody | Nazov met6dy
IR Infratervena spektrometria
Spektrofoto Spektrofotometria

Typ skusky:
A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovand, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje roz&irentt kombinovany neistotu z vysledku skitaky.

Pozndsmky ku vzerkam
Odb.prot.&. SRA/OV/19/54

Prehlasenie

Skasobné laboratdrium prehlasuje, Ze vysledky skiSok sa tykajd len predmetu skidok.

Tenlo protokol mdZe byt reprodukovany jedine cely, Sast protokolu len so sthlasom skigobného laboratoria,

Areditacia [aboratéria alebo jeho protokol o skidke sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvélenie vyrobku organom udefujlicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym orgénom.

Reklamécle
Reklamovat vystedky laboratomych sk(Sok mono do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi, Akceptované a vybavované st pisomne

podané reklaméacie.

Uchovévanie zvySkov vzoriek
Po ukongeni analyz st vzorky vod likvidovane.

Protoko! dostane; ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protokol o skiske vyhotovil: Ing. Lucia Seftikova Schvali: Ing. Lucia Seféikova
veduci LPKBM a LVSM vediici LPKBM a LVSM

Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322 Fax: +42153 4427735 e-mail: elsto@elsro.sk hitp:ffwww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA  Jac=WRA

podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS %=y | Reg.No.038/8-025
Driitel’ Osved&enia o silade so sprdvnou laboratérnou praxou, SNAS ""4,@\‘\“‘\‘
PROTOKOL O ODBERE VZORKY &.: SRA/ OV/19/54  SLPs tiot-oteo
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana &1 2 podtu 2

Vytladok &. .. z pottu 2

1. |Poveren4 osoba: Frantigek Srank

2. | Okel odberu vzorky: gfll)g):éfg;%e?gpadovej vody podla poZiadavky

Nidzov: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Adresa: Novozamocka 184, 949 05 Nitra
Nizov a adresa zakaznika :

3. |[(Objednavatel’ odberu vzorky, ICO: 341 320 82
Wzehea) Zodpovedny pracovnik: Frantisek Srank

Objednavka/Zmluva &islo: 02/2019

Obec (miesto): |SuCany
Okres (oblast’): | Martin

4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Zilinsky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
Bratislava
5. Spec,lﬁ Kicia mlesm,‘.),dbem: Na 0pToKU Z COV ZAOLEIOVANYCH VOD.
(v pripade potreby nécrt)
6. |Typ vzorky Bodova
7. |Sposob a technika odberu vzorky: |Manudlne
ESt Sudany
8. | Oznacenie vzorky:
9. |MnoZstvo odobratej vzorky: 2L
— T C
10. | Ukazovatele stanovené na mieste | Oz
Cl,- mg/l
11. | Meraci pristroj )
12. | Odkaz na plin vzorkovania SRA/VO/ 19/12
13. | Datum odberu vzorky: /%, #22/7 | Cas odberu: /£ ¢
Farba:
Zdpach:
14. | VzhP’ad vzorky:
Zdkal:
Sediment:
15. | Vzorkovnice: Podl’a IP 6.1.4 priloha ¢.2
16. | Stabilizacia vzoriek: Podl’a IP 6.1.4 priloha ¢.2

17. | Transport vzoriek do laboratéria: | Hned’ po odbere

Datum dodania vzorky do

18. laboratéria /G 207

Tel: +421 53 4424740,- + 421 53 41982322 Fax:+ 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA
Reg. No. 038/3-025

podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS
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Dritel' Osveddéenia o stlade so sprivnou labaratérnou praxou, SNAS

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &: SRA/ OV/19/54  SLP:s 101016

Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana &.2 2 poltu 2
Vytlacok &, .. z podtu 2

19. | ZvliStne poznamky k odberu:

20. | Kontrolné vzorky: Nie st poZzadované,

Rozbor odpadovej vody podra aktualnej poziadavky

objednavatela:

21. |Spriva pre skiiobné laboratérium: NEL IC a UV

Prehlasenie:
Tento protokol sa mdZe kopirovat’ len veelku, ast’ protokolu len s pisomnym sihlasom EL spol. s r.o.

Reklamicie:
Reklamdcie v stvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30 dni od datumu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklamdcie.

e
Odber vykonal: Frantifek Srank ;&>

(meno, podpis) ;o
Ukazovatele na mieste stanovil; 75 i

(meno, podpis)

Sthlas objednavatela: ERGONET @
s » b i Vg D,

(meno, organizacia, podpis, pefiatka )%’“" Novoatimack 184,57 63 RAmce

1001 341 32082, 100 DPH: 3K2020407634

Tel: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fww.elsro.sk



