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Stredisko laboratérnych prac =
Akreditované skaobné laboratéria podta ISO/IEC 17025, SNAS M e
%~ | Reg.No. 038/S-025
AN -

Laboratérium nie je akreditované na vykondvanie ski3ok oznagenych N, SN, TN

. Y . Strana € 1 zpotlu 1
Protokol o skiske ¢&.: 19/24912 Viflatok, 2 zpotu 3

Zakaznik - objednavatel skiiSok

g?é?g": :zttil;;a) ﬁgizgn?gjcﬂ TNBIIEQJS(IJ%ONitra - Dolné Krikany Détum prevzatia vzorky: 20.11.2019
Odosielatel ENERGONET Nitra Ditum vykonania skigok od: 20.11.2019
Zmiuva | objedndvka: 02/2018 do: 26.11.2019
Zakazka: 19-10765 EStBoSaca Datum vystavenia protokolu: 26.11.2019
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany cdber Pocet vzoriek: 1

Vysledky skisok

P&: 1 |Cislovzorky: 19-027145 | Typ vzorky: Vody odpadové a osabitné vody | Chemickg rozbor

Oznacenie vzorky: ESt BoSaca - nadrz vycistensj vody, bodové vzorka, 19.11.2019

Merand veli¢ina / parameter/ | - Meracla Vysledok | Neistota | Skusobna Medza .. | Typ
analyt jednotka skisky merania metdda stanovenia Metodicky predpls skisky

nepolirne extrahovatefné

litky (NEL IC) mg/l <0.01 - IR 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

MeRolmareNirahovatain mgl 0.05 3% | Spekiofoto | 001 P4ASTNGI05404) | A

latky (NEL UV)

Skugobné zariadenia a meradla pouZité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

| Skratka metody | Nazov metédy
IR InfraCervena spekirometria
Spektrofoto Spektrofetometria

Typ skigky:
A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovand, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje roz3irend kombinovan(i nefstolu z vysledku skigky.

Poznamky ku vzorkam
Odb.prot.&. SRAJOV/19/51

Prehlasenie

Skasobné taboratérium prehlasuje, Ze vysledky skigok sa tykaji len predmetu skisok.

Tento protokol méZe byl reprodukovany jedine cely, Gast' protokolu len so sihltasom skigabného laboratéria,

Akreditacia laboratoria alebo jeho protokel o skiske sam ¢ sebe neznamend v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklamécie
Reklamoval vysledky laboratérmych skisck moZno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi, Akceptované a vybavované st pisomne

podané reklamacie.

Uchovavanie zvySkov vzorlek
Po ukonéen! analyz sd vzorky véd likvidované.

Protokel dostane; ENERGONET NITRA, s.r.o.

Protokol o skiigke vyhotovil: Ing. Lucia Seftikova Schvilit: Ing. Lucia Séféikova
vediici LPKBM a LV3M veduci LPKBMa LVSM

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax:+421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA M WSNAS
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS /-\ T E Reg. No. 038/5-025
Driitel Osvedfenia o silade so spravnou Iaboratérnou praxou, SNAS ""ng, s
PROTOKOL O ODBERE VZORKY &.: SRA/ OV/19/51 sé;as ;’g;gg‘?‘;
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana &1  z pottu 2
Vytladok & .. z podtu 2
1. |Poverens osoba: Frantidek Srank
2. | Ukel odberu vzorky: M(-)mto’rmg c?dpadovej vody podl'a poZiadavky
objedndvatel'a
Nidzov: ENERGONET NITRA, s.r.o.
Adresa: Novozamocka 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zakaznika : N
3. [(Objedndvatel odberu vzorky, ICO: 341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: Franti¥ek Srank
Objednavka/Zmluva &islo: 02/2019
Obec (miesto): |BoSica
Okres (oblast’}: | Nové Mesto nad Vahom
4, {Miesto odberu vzorky: Kraj: Trengiansky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
Bratislava
Specifikdcia miesta odberu: .
5. (v pripade potreby nacrt) NADRZ VYCISTENEJ VODY.
6. | Typ vzorky Bodové
7. | Spdsob a technika odberu vzorky: | Manudlne
ESt BoSéaca
8. |Oznacenie vzorky:
9. |MnoZstvo odobratej vzorky: _ 2L
|T- °C;
10. [Ukazovatele stanovené na mieste [0z
Clz- mg/l
11. [Meraci pristroj
12. | Odkaz na plin vzorkovania SRA/V0O/19/03
13. | Détum odberu vzorky: /Z # 22/7 | Cas odberu; 7 °°
Farba:
Zipach:
14, | Vzhl’ad vzorky:
Zdkal:
Sediment:
15. | Vzorkovnice; PodPa IP 6.1.4 priloha ¢.2
16. |Stabilizicia vzoriek: Podl’a IP 6.1.4 priloha &.2
17. {Transport vzoriek do laboratéria: |Hned po odbere
18 Détum dodania vzorky do

laboratéria

AP 2P

Tel.:

+ 421 53 4424740, +421 53 4192322

Fax :+ 42153 4427735
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &: SRA/ OV/19/44  SLPS t/o10e

Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana &2z potu 2
Vytlatok &. .. z podiu 2

19. | Zvlastne poznamky k odberu:

20. | Kontrolné vzorky: Nie st poZadované,

Rozbor odpadovej vody podl'a aktudlnej poZiadavky

objednavatela:

21. |Sprava pre skii¥obné laboratérium: NELICa UV.

Prehlasenie:
Tento protokol sa mdze kopirovat’ len veelku, ¢ast’ protokolu len s pisomnym sthlasom EL spol. s r.0.

Reklamicie:
Reklamécie v stivislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do 30 dni od d4tumu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklamdcie,

Odber vykonal: Franti¥ek Srank ?ﬁ

(meno, podpis)

-
Ukazovatele na mieste stanovil: zfj Lok

{meno, podpis)

T @ENER@@NET 2
Stihlas objednavatel’a: /,/,{, oz NITRA. k.10,
(meno, organizécia, podpis, pe€iatka ) - mo_?‘g‘;"f;gfg;czﬁ ésg.}_ s:?soéz ﬁ;&%ﬁss
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