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Laborat6rium nie je akreditované na vykonavanie skusok oznagenych N, SN, TN
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Protokol o skiske &.: 20/09865 e e
Wilabck &, 2 zpotu 3

Zakaznik - objednavatel ski3ok

Objednavatel: ENERGONET NITRA, s.r.c. . . .
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krikany Détum prevzatia vzorky: 2RI
Odosielatel: ENERGONET Nitra Datum vykonania skasok od: 21.06.2020
Zmluva ! objednavka: 01/2020 do: 02.06.2020
Zakazka: 20-04478 ESt Moldava nad Bodvou Détum vystavenia protokolu: 02.06.2020
Vzorku edobral: Frtala, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skiiok
PiRER 1 f CGislo vzorky:  20-010409 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody Chemicky rozbor
Oznacenie vzorky: ESt Moldava nad Bodvou, bodova vzorka, 20.05.2020
Merana veli¢ina / parameter / Meracia - Vysledok Neistota | Skigobna Medza — Typ
analyt Jednotka skaghky merania metdda stanovenia Metodicky predpis skisk
nepolarne extrahovatefné ]
tatky (NEL IC) mg/l 0.06 5% R 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
nepolarne extrahovatefné o
latky (NEL UV) mg/l 0.12 3% Spektrofoto 0.01 IP 4.1(STN 83 0530-36) A

Skusobné zariadenia a meradla pouzité na skiZky boii kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek
| Skratka metody [ Nazov metody
IR Infradervena spektrometria

Typ skusky:
A - akreditovang, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodévka neakreditovana, TA - lerénna akreditované,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozéirent kembinovan( neistotu z vysledku skoky.

Poznamky ku vzorkam
20-010409 odberovy protokol &.: FRT/OV/20/22

Prehlasenie

Skugobné iaboratorium prehlasuje, Ze vysledky sk(dok sa tykajll len predmetu skisok.

Tento protokal mé#e byt reprodukovany jedine cely, Cast’ protakolu ten so sdhlasom skigobného laboratoria

Akreditacia {aboratdria alebo jeho protoxal o sk(ske sam o sebe neznamend v Zladnom pripace schvalenie virobku organom udelujicim akreditaciu,
alebo akymkolvek inym organom.

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratémych skusok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceplovang a vybavované si pisomne

podané reklamacie.

Uchovavanie zvyskov vzoriek
Po ukengeni analyz s vzorky vod likvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Protokot o skidke vyhotovii: ing. Lucia Sefdikova Schvalil: ing.ucia Seitikova
vediica LPKBM a LVSM vedica EPKBI 8 LYSM

Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322 Fax; +42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:eww elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. FRT/OV/20/22
Typ vzorky: Vody odpadové a iné

SLP-S 1/01-016¢
Verzia: 23.01.20
Strana: 1z 2
Wilalok: =z 2

1. |Poverena osoba Igor Friala
2. |Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podia poZiadavky objednavatela
Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.
, Adresa: Novozamocka 184
Nazov a adresa zdkaznika i
3. (Objednavatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo
Objednavka/Zmluva &isio : 01/2020
Obec (miesto): Moldava nad Bodvou
Okres (oblast): Kodice
4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Kosicky
Organizacia: Slovenska elektrizana prenosova slstava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Specifikicia miesta odberu
5. (v pripade potreby nacrt) NADRZ VYCISTENEJ VODY
8. |Typ vzorky Bodova
7. |Sposob a technika odberu | Manualne
8. |Oznaéenie vzorky ESt Moldava nad Bodvou
9. |MnoZstvo odobratej vzorky (2L
teplota vody = °C
Ukazovatele stanovené _
10. na mieste 0. = mg/|
Cly = mg/|
11. |Meracie pristroje
12. | Odkaz na plan vzorkovania |SRANO/20/17
13. | D&tum odberu vzorky: 20.05.2020 Cas odberu: 7,7 vo

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322
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Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitiagok: 2z 2

Farba:
Zapach:
14. {Vzhfad vzorky
Zakal:
Sediment:
15. |Vzorkovnice podfa [P-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie s poZzadovaneé,

18. | Poznamky k odberu

Transport vzoriek do

19. laboratéria v chladiacom boxe
20 Datum dodania vzorky do
" [laboratéria
Rozbor odpadovej vody podla aktualnej poZiadavky
objednavatefla:
21 Sprava pre skiasobné NEL - IC,uv
" | laboratérium
Vyhiasenie :

Tento protokol sa méze reprodukovat iba ako celok, ¢ast' protokolu len so suhlasom EL spol. s r.o.

Vysledky terénnych merani sa tykajl len odobratej vzorky.
Reklamacie v stivislosti s odberom vzorigk je mozné uplatnit' do 30 dni od datumu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované sl iba pisomne podané reklamacie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: Igor Frt'ala
(mene, podpis)

Terénne skusky vykonal:
{meno, podpis)

Shlas objednavatefa: m@@NET @

(podpis, petiatka) TTRA, S60,

Nevordmocks (84,949 05 NITRA
[CO: 341 320 82, 1C DPH: SK2020407686
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