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Laboratdrium nie je akreditované na vykonavanie skisok oznacenjch N, SN, TN

;¥ - Srana €& 1 zpoitu 1
Protokol o skuske &.: 20/24099 = S
Vytlatoke. 2 zpolie 3
Zakaznik - objednavaterl skusok
Objednévatel: ENERGONET NITRA, s.r.0, . )
{menc a adresa) Novozamacka 184, 94905 Nitra - Dolné Krskany Détum prevzatia vzorky: 19.11.2020
Odosielatel: ENERGONET Nitra Datum vykonanfa skisok od: 19.11.2020
Zmluva / objednavka: 01/2020 do: 27.11.2020
Zakazka; 20-10781 ESt Bodaca Détum vystavenia protokolu; 27.11.2020
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skisSok
Pé: 1 [ Cislo vzorky:  20-026118 [ Typ vzorky:  Vody odpadové a osobitné vady [ Chernicky rozbor
Oznacenie vzorky: ESt Bodéca, Vstup do COV zaolejovanych véd, bodova, 19.11.2020
‘Merand velléina / parameter/ | Meracia Vysledok | Neistota | Skidobna Medza i " Typ
analyt jednotka skigky merania metoda stanovenia Metodicky predpis skasky
nepolarne extrahovatefné
Ity (NEL IC) mgi 132.0 2% IR 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

SkiuSobné zarladenia a meradla pouZité na skasky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek
Skratka metody | Nazov metsdy
IR InfraGervena spektrometria
Typ skasky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,

TN - terénna neakraditovana

Meistota merania

Neistota merania predstavuje rozSirenl kombinovan neistotu z visledku skisky.

Poznéinky ku vzorkéam
20028118 Odb.prof.&. SRA/OVI20/50

Prehlasenie

Skiigobné laboratorium prehlasuje, Ze vysledky skasok sa tykajil len predmetu skiisok.
Tento protokol mbZe byt reprodukovany jedine cely, cast’ protokolu len so sthiasom skigobného laboratéria.
Akreditécia laboratéria alebo jeho protokol o skuske s&m o sebe neznamené v Zladnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklamécie

Rekiamovat vysledky laboratérnych skigok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované sd plsomne

podané rekiamacie.

Uchovavanie zvySkov vzoriek
Po ukonceni analyz st vzorky vdd likvidovane.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.1.0.

Protokol o skiSke vyhotovi: Ing. Lucia Sefikova Schvalil: ing.-Lucia Seftikova
vedica LPKBM a LVEM vediica’l PKBM a LVSM
Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax:+42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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Laboratdrium nie je akreditované na vykonavanie skisok oznadenych N, SN, TN

- - Strana ¢ 1 zpoftu 1
Protokol o skuske &.: 20/24097 i
Vitlatok€. 1 zpoltu 3
Zakaznik - objednavatel skasok
Objedndvatel” ENERGONET NITRA, s.r.o. . .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krskany Datum prevzatia vzorky: 19.11.2020
Odosielatel" ENERGONET Nitra Détum vykonania skdSok od: 18.11.2020
Zmluva / objedndvka: 01/2020 do: 27.11.2020
Zakazka: 20-10781 ESt Bosaca Détum vystavenia protokolu: 27.11.2020
Vzorku odobral: “&rank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skusok
P& 1 _ ] Clslo vzorky:  20-026117 | Typ vzorky:  Vody odpadové a osobitné vody [ Chemicky rozbor
Oznacenle vzorky: ESt BoSaca, NadrZ vyGistenej vody, bodovd, 19.11.2020
Meran veliéina / parameter | Meracia Vysledok Meistota | SkuSobna Medza — Typ
analyt jednotka skushy merania_| _metéda stanovenia Metodicky predpls skiiky
nepolarne extrahovatefné
litky (NEL I6) mg/! <0.01 - IR 0.01 P 4.1(STN 83 0540-4) A
I& trahovateiné
H'L‘;":;’ (N’Ef f}:nm ovatelhe mgh 0.03 3% | Spekirofoto 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

Skadobné zariadenia a merad|4 pousité na skigky beli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek
Skratka metody | Nézov metédy
IR Infratervena spekirometria
Spektrofoto Spektrofotometria

Typ shasky:
A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodévka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,

TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsfren( kombinovan( neistotu z vysledku skdsky.

Poznédmky ku vzorkim
20-026117 Odb.prot.&. SRA/OVI20/45

Prehidsenie

Skigobné laboratorium prehlasuje, Ze visledky skidok sa tykajl len predmetu skisok.

Tento protokol mdze byt reprodukovany jedine cely, Sast' protokolu len so stihlasom ski$obného laboratéria.

Akreditacia laboratoria alebo jeho protokol o skiske sam o sebe neznamen4 v Ziadnom pripade schvalenie vjrobku organom udelujiicim akreditéciu,

alebo akymkoivek inyrn crgdnom.

Reklamacie

Reklamovat vysledky laboratrych skiSok mozno do 30 dnf od déatumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované st pisomne
podané reklamécie.

Uchovévanie zvySkov vzoriek
Po ukonteni analyz st vzorky vad likvidované.

Profokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protokol o skiske vyhotovil: Ing. Lucia SefEikova Schvalll: Ing. Lugia Seftikova
vedica LPKBM a LVSM vediicaL PKBM.a LVEM
Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax:+42153 4427135 e-mail: elsro@elsio.sk htg:/hwwid.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. SRA/OV/20/50
Typ vzorky: Vody odpadové a iné

SLP-S 1/01-016¢
Verzia: 23.01.20
Strana; 1z 2
Vyllagok: z 2

1. |Poverena osoba Franti§ek Srank
2. |Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podla poZiadavky objednavatela
Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.
Adresa: Novozamocka 184
Nazov a adresa zékaznika i
3. (Objednavatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo
Objednavka/Zmiuva &islo : 01/2020
Obec (miesto): Bo$aca
Okres (oblast): Nové Mesto nad Vahom
4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Trenciansky
Organizacia: Slovenska elektriza&na prenosova ststava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Specifikacia miesta odberu | .
5. | pripade potreby nadr) VSTUP DO COV ZAOLEJOVANYCH VOD.,
8. | Typ vzorky Bodova
7. |Spbsob a technika odberu | Manualne
8. |Oznacenie vzorky ESt Bosaca
9. [MnoZstvo odobratej vzorky |2 L
teplota vody = °C
Ukazovatele stanovené _
10. 1 na mieste 0. = mg/l
Cl, = mg/l
11| Meracie pristroje
12, [Odkaz na plan vzorkovania | SRANO/20/03.1
18, Datumodberu vzorky: 19.11.2020 Cas odberu:
Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail: elsro@slsro.sk http:/fwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢, SRA/OV/20/50  SLPstototee
Typ vzorky: Vody odpadové a iné \S/;rt?::ok -

Farba:
Zapach:
14. |Vzhfad vzorky
o Z&kal:
Sediment:
15. |Vzorkovnice podfa IP-6.1.4
16. (Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky | Nie sU pozadované.

18. |Poznamky k odberu

Transport vzoriek do

19. laboratéria

v chladiacom boxe

20 Datum dodania vzorky do 19, 11 2020
" |laboratéria :

Rozbor odpadovej vody podia aktuainej poZiadavky
objednavatela:

Sprava pre skagobné NEL-IC '
21 L

laboratérium
Vyhlésenie :

Tento protokol sa méZe reprodukovat iba ako celok, ¢ast' protokoiu len so sthlasom EL spol. s r.0.
Vysledky terénnych merani sa tykaju len odobratej vzorky.

Rekiamacie v suvislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit do 30 dni od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované s( iba pisomne podané reklamacie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: Franti§ek Srank ﬁﬁg& $
(meno, podpis) 7 W{"% 'O

Terénne skasky vykonal:
{meno, podpis)

B BENERGO @
Suhlas objednavatefa: ﬁ’@ Nrmn.s.r.lzIET

(podpis, pediatka) 7 Novozkmocki 134, 945 03 NITRA
180: 341 320 82,1¢ DiH: $ic2020407686

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 ~ e-mail elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk
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podfa ISO/IEC 17025: 2017 AN ity

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/20/45 SRS iototee

., Strana: 1z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytlagok: 2 2 2
1. |Poverena osoba ' Frantigek Srank
2. |Ciefl odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podla poZiadavky objednavatela

Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Adresa: Novozamocka 184
Nazov a adresa zikaznika )
< (Objednavatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82

Zodpovedny pracovnik: J&n Korgo
Objednavka/Zmiuva &islo : 01/2020

Obec (miesto): Bo§aca

Okres (oblast): Nové mesto nad Vahom

4. | Miesto odberu vzorky Kraj: Trenéiansky

Organizéacia: Slovenska elektrizaéna prenosova ststava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

5. Specifikacia miesta odberu NADRZ VYCISTENE. VODY.

(v pripade potreby nadrt)

6. |[Typ vzorky Bodova

7. 1Spdsob a technika odberu | Manualne

8. [Oznaéenie vzorky ESt Bogaca

9. |Mnozstvo odobratej vzorky |2 L
teplota vody = °C

10. :‘J:a:rz‘;\;at;ele stanovené 0, = mgl
Cl, = mg/i

11. | Meracie pristroje

12. | Odkaz na plan vzorkovania | SRANO/20/03

13. | Datum odberu vzorky: 19.11.2020 Cas odberu; ¢

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 S e-mail: elsro@elsro.sk. hitp:/Avww.alsro. sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/20/45  SLhsiotote
rana: 22z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné \s;}tﬁtTacok: 2z2

Farba:
Zapach:
14. | VzhFad vzorky
Zakal;
Sediment:
15. |Vzorkovnice podla iP-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie s poZzadované.

18. | Poznamky k odberu

Transport vzoriek do
laboratéria

20 Datum dodania vzorky do
" |laboratéria 19.11.2020

Rozbor odpadovej vody podta aktudinej poziadavky
objednavatela:
NEL - IC,UV

19, v chladiacom boxe

21 Sprava pre skasobné
" |laboratdrium

Vyhlasenie :

Tento protokol sa méZe reprodukovat iba ako celok, Sast protokolu len so sthlasom EL spol. s r.o.
Vysledky terénnych merani sa tykaju len odobratej vzorky.

Reklamécie v stivisiosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit do 30 dni od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklamacie.

rd
Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: Frantiek Srank //5%7}
(meno, podpis)

Terénne skasky vykonal: 0
(meno, podpis) %’
_ 2 :'_"": %
ENFROGONET @ ’
Suhlas objednavatefa: RiTRA, b %ﬁsﬁﬂ:‘?ﬁ?
(podpis, petiatka) Navozkmockd 114, 948 43 FT i 2

: 341 320 82, 4C Dl Braw2a07eng

Tel.. +421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk http':ﬂwww;elsro.sk



