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S| Stredisko laboratomych préc

&Y Akreditované skiZobné laboratoria podFa ISO/IEC 17025, SNAS
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Laboratérium nie je akreditované na vykonévanie ski$ok oznagenjch N, SN, TN
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Protokol o skaske &.: 21/02411 Vilatoks, 2 zpodtu 3

Zakaznik - objednavatef skiiSok

Objednévatel” ENERGONET NITRA, s.r.0. ;
{meno a adrasa) Novozamockéa 184, 94905 Nitra - Dolné Krskany Détum prevzatla vzorky: bzl
Odosielatel" ENERGONET Nitra Datum vykonania skiSok od: 09.02.2021
Zmiuva [ objednavka: 13/2021 do: 17.02.2021
Zakazka: 2101044 ESt Viachy Détum vystavenia protokolu: {7.02.2021
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Podet vzoriek: 2
Vysiedky skisok
P& 1 |Gislovzorky: 21-002357 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitnd vody | Chemicky rozbor
Oznadenie vzorky: ESt Liptovska Mara, Nadrz vycistenej vody, Bodova vzorka, 9.2.2021
Merand velifina / parameter/ | Meracia | Vysledok | Neistota | Skigobna Medza - Typ
analyt jednotka skigky merania metdda stangvenia Mstodicky predpis skiSky |
nepolérne extrahovatefné
litky (NEL IC) mg/l <0.01 - IR 0.01 IP £.1(STN 83 05404} A
nepolérne extrahovatefné
litky (NEL UV) mg/l 0.03 3% Spekirofoto 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

SkiiZohné zariadenia a meradld pouZité na skiigky holi kallbrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

l Shratka met6dy ’ Nazov metédy
IR Infragervena spekirometria
Spektrofoto Spektrofotomatria
Typ skisky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodéavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Nelstota merania
Neistota merania predstavuje roziiren( kombinovani neistotu z vysledku skigky.

Poznamiy ku vzorkam
21002357 Odberovy protokol &.; SRA/OV/21/03

Prehlisenie

Skigobné laboratorium prehtasuje, 2e visledky skisok sa tykajl len predmetu skiSok.

Tento protokol méze byt reprodukovany jedine cely, dast protokolu len so sthlasom skidobného labaratoria,

Akreditacia laboratdria alsbo jeho protokol o skiske s&m o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie virobku organom udelujicim akreditéciu,

alebo akymkolvek inym organom,

Reklamacie

Reklamovat vysledky [aboratémych skirgok moZno do 30 dni od détumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované st pisomne
podané reklamacie.

Uchovavanie zvyékov vzoriek
Po ukondenl analyz s vzorky vdd likvidované,

Protoko!l dostane; ENERGONET NITRA, s.1.0.

Protokol o skigke vyhotovil: Ing. Lucia Seféikova Schvalil: Ing. LuciaBeftikova
vedica LPKBM a LVSM veduica'LPKBM 2 LVSM
Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax: +421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hittp:/iwww elsro.sk
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EL spol. s r.o., Radinskeho 174, 05201 Spisska Novaves SN\,
AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA if!f—\\m? ReaNo. 0385 008
podfa ISO/IEC 17025: 2017 s g. 0.

SLP-5 1/01-016¢

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/21/03 Verzia: 23.01.20

. Strana: 1 z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitlatok:  z 2
1. {Poverena osoba Franti§ek Srank
2. |Ciel odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podla poZiadavky objednavatela

Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Adresa: Novozamocks 184

Nazov a adresa zikaznika )
. (Objednavatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo

Objednavka/Zmiuva &isio : 13/2021

Obec (miesto): Vlachy

Okres (oblast): Liptovsky Mikulas

4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Zilinsky

Organizacia: Slovenska elektrizagna prenosova sistava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

5 Specifikacia miesta odberu

(v pripade potreby nacr) NADRZ VYCISTENEJ VODY.

6. | Typ vzorky Bodova

7. |Spbsoba technika odbéru Manuaine

8. |Oznadenie vzorky ESt Liptovska Mara

9. |Mnozstvo odobratej vzorky |2 L
teplota vody = °C

10. rl::gnfic;vsatteele stanovené 0, = mg!
Cl = mg/l

11. |Meracie pristroje

12. | Odkaz na plan vzorkovania |SRANO/21/10

13. | Datum odberu vzorky: 4.0 2027 Cas odberu: 7722

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 . o  e-mail: elsro@elsro.sk hitp://www.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA m—, ¥ | Reo. No. 038/5.025
podia ISOAEC 17025: 2017 NS g. No. _

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/21/03  SLPSibtoiée
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Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vjtlagok: z 2

Farba:
Zapach:
14. |Vzhfad vzorky
Zakal:
Sediment;
15. [Vzorkovnice podla IP-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie su poZadované.

18. [Poznamky k odberu

Transport vzoriek do

18. v chladiacom boxe

laboratéria
20 Datum dodania vzorky do
' |laboratéria
‘Rozbor' odpadovej vody podla aktudlnej poZiadavky
objednavateia;
Y Sprava pre skii§obné NEL -IC, UV,

laboratérium

Vyhlasenie :

Tento protokol sa mdZe reprodukovat iba ako celok, &ast protokolu len so suhlasom EL spol. s r.0.
Vysledky terénnych meranl sa tykaja len odobratej vzorky.

Reklamacie v stivislosti s odberom vzoriek je mo2né uplatnit do 30 dni od d&tumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované su iba plsomne podané reklaméacie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: Franti$ek Srank
(meno, podpis)

g w
Terénne skisky vykonal: Gﬁ;&
(meno, podpis) 4 - |
Nove

Suhlas objednavatera: NITRA, k.10, T ®

(podpis, petiatka) Novozimocks 184, 949 05 NITRA
160: 341 32082, 1¢ mu:smoz%m

T Tel + 421 53 4424740, + 421 53 4102323 e-mail: elsro@elsro.sk ' http:/www.slsro.sk



