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Protokol o skiske €.: 21/04673 Vétlatok:
yilafok: 2 z 3

Zakaznik - objednévatel skiifok

Objednévatef: ENERGONET NITRA, s.r.0. : ; .
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krikany Btumprevzatinvzorky: 10i05:2021
OdosielateF: ENERGONET Nifra Datum vykonanla skaSok od: 10.03.2021
Zmluva / objednavka:  13/2021 do: 19.03.2021
Zakazka: 21-02065 ESt Velké Kapusany Détum vydania protokolu: 18.63.2021
Vzorku odobrai: Frtala, EL - akreditovany odber Poéet vzoriek: 1
Vysledky skagok
P&: 1 |Cislo vzorky: 21-004650 f Typ vzorky: Vody cdpadové a osobitné vady ' | Chemicky rozbor
Oznadenie vzorky: ESt Vefké Kapusany, Na odtoku z COV - zaolejované vody. Prvé kontrolné Sachta za £OV, bodové vzorka, 10.03.2021
_ Vysledok | Neistota | Skasobna Medza Typ
Parameter Jednotka skiiky merania | metéda Manovenia Metodicky predpis skiiky
nepolame extrahovatelné
litky (NEL I€) g/ 0.01 5% R 0.01 IP 4.1(STN 83 05404) A
nepolarne extrahovatelné
Jitky {NEL UV} mg#l 0.08 3% | Spektrofoto 0.01 IP 4.1{STN 83 0540-4) A
pH pri T=23°C - 1.8 5% Potenc, 1.0 STNENISO10523(P2.11)| A
SkisSobné metédy
Skratka Nézov metody |
IR Infradervend spekirometria
Potenc, Potenciometria
Spektrofoto Spektrofotometria

Poutité skratky: IP - Interny predpis
Typ skusky: A - akreditovana, N - neakreditovana, T-terénna, $ - subdodavka (externd sluzba)
Neistota merania predstavuje relativnu roz8lren( neistotu z vysledku skigky, koeficient rozsirenia k=2,

Poznamky ku vzorkam }
21-004659 Odberovy protokel &.; FRT/OV/21/06

Viyhlasenia a upozornenia:
Tento protokol mdZe byt reprodukovany iba ako celok, &ast protokolu len so sihlasom laboratoria.
Uvedené vysledky sa tykajl len testovanej vzorky a nenahradzajii schvalenie skusaného predmetu prisludnym organom.
Ak vzorku dodal z&kaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijalej vzorky - visledky sa vztahujl na vzorku, ako bola prijata,
Laboratdrium nezodpoveda za informécie poskytnuté zakaznikom, ktoré méu mat vplyv na platnost vysladkov.
Miesto vikanu skisok (okrem terénnych a subdodavok) je totozné s adresou uvedenou v zahlavi.
Sk{gobné zariadenia a merad|a boll kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
Reklamovat vysledky ski$ok moZno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceplované a vybavované s iba pisomne podané reklaméacie.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protokol o skiiske vyhotovil; Ing. Lucia Seféikova Schvilil: Ing. Lucia Seféikova
vedica LPKBM a LVSM vedica LPKBM a LVSM

Tel.. +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Protokol o skuske é.: 21/04674

Akreditacia sa nevztahuje na skisky typu N
Strana: 1 z 1

VitlaBok: 2 z 3
Zakaznik - objednavatel sks§ok
Objednavatei® ENERGONET NITRA, s.r.0. : .
(menoaadresa)  Novozamocké 184, 94905 Nitra - Dolné Kidkany Dtum prevzatia vzorky: 10822021
Odosielatef: ENERGONET Nitra Détum vykonania skisok od: 10.03.2021
Zmiluva / objednavka: 13/2021 do: 19.03.2021
Zakazka: 2102085 ESt Velké Kapugany Datum vydania protokoiu: 19.03.2021
Vzorku odobrai: Frtala, EL - akreditovany odber Podet vzorial: 1
Vysledky skiisok
Pé: 1 I Cislo vzorky:  21-004660 ] Typ vzorky: Vody odpadové a osobilné vody [ Chemicky rozbor
Oznadenie vzorky: - ESt Vefké KapuZany, Na odtoku z COV - splaskové vody. Prvé kontrolna Sachta za GOV, bodové vzorka, 10.03.2021
Vysledok | Nelstota | SkuSobnd Medza . - Typ
DR, Jednothd | ekisky | merania | metéda | stanovenia |  Metodickipredpis |
chemicka spotreba kyslika
dichrémanom CHSK(Cr) mgfl 38 15% Spektrofoto 5 STN IS0 15705 (IP 2.4) A
biochemicka spotreba
kyslika (BSKS) mg/l 74 15% OA 0.2 STN EN 1899-1,2 (IP 2.2) A
nerozpustené latky pri 105°C
{membranovy filter 0,45 um, 135} 8.0 15% GA 5.0 STN EN 872 (IP 2.13a) A
Advantec)
SkuSobné metédy
| Skratka | Nazov metédy |
GA Gravimetricka analyza
OA Odmemné analyza
Spekirofoto Spektrofotometria

PouZité skratky: P - Intemy predpis

Typ skisky: A - akreditovang, N - neakreditovana, T-terénna, § - subdodavka (extema sluzba)
Neistota meranfa predstavuje relativnu rozsiren( neistotu z vysledku skisky, koeficient roz&irenia k=2.

Poznamky ku vzorkam }
21004680 Odberovy protokel &.: FRT/OVI21/07

Vyhlasenia a upozomnenia:

Tento protokol mdZe byt reprodukovany iba ake celok, ast protokolu len so suhlasom laboratéria,

Uvedené vysledky sa tjkaji len testovane] vzorky a nenahradzaji schvélenie skisaného predmetu prislusnym organom.
Ak vzorku dodal zakaznlk, 'aboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijate] vzorky - vysledky sa vztahujit na vzorku, ako bola prijata.
Laboratorium nezodpoveda za informécie poskytnuté zakaznikom, ktoré mézu mat' vplyv na platnost vysledkov.

Mieslo vikonu skiiSok (okrem terénnych a subdod4vok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavi,

Skagobné zariadenia a meradl4 boli kalibrované a overené v zmysie platnych metrologickych predpisov. /
Reklamovat vysledky sk(Sok moZno do 30 dnf od datumu ich odoslania z&kaznikovi. Akceplované a vybavované so iba pisomne poedané reklaméacie.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Protokol o skigke vyhotovil:

Ing. Lucia Seféikova
vediica LPKEM a LVSM

Schvalil:

' Ing: Lucia Seftikova

veduca LPKBM aL.vSM

Tel. +42153 4424740, +421 53 4192322

e-mail: elsro@elsro.sk

www.elsro,sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. FRT/OV/21/06  SLPSiototee

Strana: 1z 2

Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytlagok:  z 2
1. |Poverenéa osoba Igor Friala
2. |Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podfa poziadavky objednavatela

Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Adresa: Novozamocka 1 84

Nézov a adresa z&kaznika )
3. (Objednéavatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: J4n Korgo

Objednavka/Zmiluva éislo : 13/2021

Obec (miesto):Velké KapuSany

Okres (oblast): Michalovce

4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Kosicky

Organizacia: Slovenska elektrizaéna prenosova sistava, a.s.
[ Mlynskeé nivy 59/A, 824 84 Bratislava

épecifikécia miesta odberu | NA ODTOKU Z ¢OV-ZAOLEJOVANE VODY.

5. (v pripade potreby naé&rt) PRVA KONTROLNA SACHTA zA Cov.
6. | Typ vzorky Bodova
7. |Spodsob a technika odberu | Manualne
8. |Oznaéenie vzorky - | ESt Velké Kapusany
9. |Mnozstvo odobratej vzorky {2 L |
teplota vody = °C
10. ::ani?ev;teele stanovené 0, = mg/l
Cly = mg/l

11. | Meracie pristroje

12. | Odkaz na plan vzorkovania | SRANO/21/19

<

|

13. | Datum odberu vzorky: 10.03.2021 | Cas odberu: P

~Tel.:- + 421 53 4424740, + 421 53 4192322 . . e-mail: elsro@selsro.sk I http:/fwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. FRT/OV/21/06 ~ SiS1ototss

Strana: 2z 2

Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytlagok:  z 2

Farba: g

Zapach: 2>~
14. |Vzhfad vzork

d Zakal: &~

Sediment; €
15. | Vzorkovnice podia IP-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie st pozadované,

18. {Poznamky k odberu

Transport vzoriek do

19. laboratéria v chladiacom boxe
20 Datum dodania vzorky do
: " t{aboratdria

- rRozbor odpadovej vody podfa aktuélnej poziadavky:
objednavatela:

Sprava pre skiSobné NEL - IC, UV, p#f

21. laboratérium

Vyhlasenie :

Tento protokol sa méze reprodukovat iba ako celok, &ast protokolu len so sthlasom EL spol. s r.o.
Vysledky terénnych meran! sa tykaju len odobratej vzorky.

Reklamécie v sivislosti s cdberom vzoriek je moZné uplatnit do 30 dni od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované st iba plsomne podané reklamécie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: Igor Frtala
{meno, podpis)

Terénne skuisky vykonal:
{meno, podpis)

ENER @
Sthlas objednavatefa: 4/~ MJONET
(podpis, petiatka) Imﬂmﬁ 184, 94905 NITRA

C DPH; SK202040753

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4162322 e-mail: elsro@elsro.sk http:fiwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. FRT/OV/21/07
Typ vzorky: Vody odpadové a iné

SLP-S 1/01-016¢
Verzia: 23.01.20
Strana: 1z 2
Vytladiok: =z 2

1. {Poverena osoba igor Friala
2. |Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podfa poZiadavky objednavatela
Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.0.
Adresa: Novozamocka 184
Nazov a adresa zikaznika i
3. {(Objednavatel odberu vzorky) ICO: 341320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo
Objednéavka/Zmluva é&islo : 13/2021
Obec (miesto):Velké Kapusany
Okres (oblast): Michalovce
4. [Miesto odberu vzorky Kraj: Kosicky
Organizacia: Slovenska elektrizaéna prenosova ststava, a.s.
| Mlynské nivy 597A, 824 84 Bratislava
5 | Specifikacia miesta odberu |NA ODTOKU Z GOV-SPLASKOVE vODY.
" [{v pripade potreby n&ért) PRVA KONTROLNA SACHTA A COV.
6. |Typ vzorky Bodova
7. |Sposob a technika odberu | Manualne
8. |Oznatenie vzorky ESt Velké Kapuéany
9. |MnoZstvo odobratej vzorky |1,25L
teplota vody = °C
Ukazovatele stanovené _
10 na mieste O, = mg/
Cl, = mgfi
1. Meracie pristroje
12/'| Odkaz na pian vzorkovania | SRANO/21/20
13. | Détum odberu vzorky: 10.03,2021 Eas odberu: <
" Tel: +42153 4424740, + 421 53 4192322 . e-mail: elsro@elsro.sk .- hitp:/fwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & FRT/OV/21/07  SLostetote

Strana: 2z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytlagok: z 2

Farba:
Zapach:
14. { VzhFad vzorky _
Zakal:
Sediment:
15. |Vzorkovnice podla IP-6.1.4
| 16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
| 17. | Kontrolné vzorky | Nie sti pozadované.

18. | Poznamky k odberu

Transport vzoriek do
laboratéria

20 Datum deodania vzorky do
" |laboratéria

19. v chladiacom boxe

| Rozbor cdpadovej vody podfa aktudinej poZiadavky-
objednavatefla:

Sprava pre sk($obné BSKS, CHSKc,, NL

21. laboratérium

Vyhlésenie :

Tento protokol sa méze reprodukovat iba ako celok, éast protokolu len so sthiasom EL spol. s r.o.
Vysledky terénnych meranl sa tykaju len odobratej vzorky.

Reklamacie v suvislosti s cdberom vzoriek je mo2né uplatnit do 30 dni od daturnu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované st iba pisomne podané rekiamacie.

o

Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: igor Frtala <~ ~—7 =
(meno, podpis)

Terénne skiigky vykonal:
(meno, podpis)

7 gmangoner®
NITRA. R.1.0.
Suhlas objednavatefa: Novazimocks 184, 949 05 NITRA
b

(podpis, petiatka) ©O: 341 320 §2,1C DPH: SK2020407686

Tel.: +42153 4424740, + 421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk . http:/fwww.elsro.sk



