EL spol. s r.o.

i'n-;\ Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves

Akreditované skiSobné laboratéria podla ISC/IEC 17025: 2017
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Reg. No. 038/S-025

Akreditacia sa nevz{ahuje na skusky typu N

. » 1z 1
Protokol o skuske ¢.: 21/09413 2 7 3
Zakaznfk - objednavatel skisok
Objedndvatel’ ENERGONET NITRA, s.1.0. : " .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krékany Datum prevzatia vzorky: H05:2021
Odosielater’ ENERGONET Nitra Datum vykonania skuSok od: 13.05.2021
Zmluva / objedndvka: 13/2021 26.05.2021
Zakazka: 21-04126 ESt Levice Datum vydania protokolu: 26.05.2021
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Poéet vzoriek: 1
Vysledky skasok
P&: 1 |Cislo vzorky: = 21009641 [ Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody [ Chemicky rozbor
Oznadenie vzorky: ESt Levice - nadr vyCistenej vody, bodova vzorka, 13.05.2021
Vysledok Neistota | SkaZobnd Medza _r-: . Typ
RRLLSES g skasky merania metdda stanovenia Metodicky predpls skusky
nepolame extrahovatefné
litky (NEL I&) mgfl 007 24% IR 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
nepolarne extrahovatefné
tatky (NEL UV) mg/| 0.05 20% Spektrofoto 0.01 IP 4.1(STN 83 05404) A

Skiisobné metédy

| Skratka
IR
Spektrofoto

Pouzité skratky: |
Typ skasky: A - akreditovand, N - neakreditovand, T -terénna, 8 - subdodévka (extens sluZba)

| Nézov metédy

Infradervens spektrometria
Spekirafotometiia

P - Intemy predpis

Neistota merania predstavuje refativnu rozirend neistotu z vysledku skusky, koeficient rozsirenia k=2,

Poznamky ku vzorkim
21-009641 Odberovy protokol &.: SRAIOV/21115

Vyhléasenia a upozornenia:

Tento protokol mdZe byt reprodukovany iba ako celok, Gast protokolu len so sihlasom laboratéria,

Uvedené vysledky sa tykajll len testovanej vzorky a nenahradzajl schvalenie skii$aného predmetu prisiu$nym organom.
Ak vzorku dodal zikaznik, laboratorium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - visledky sa vztahujii na vzorku, ako bofa prijata.
Laboratérium nezodpoveda za infermacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mdzu mat vplyv na platnost' vysledkov.

Miesto vykonu skiSok {okrem terénnych a subdodévok) je totoZné s adresou uvedencu v zahlavi,

Skasobné zariadenia a meradid boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov,
Reklamovat vysledky skiSok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované s iba pisomne podané reklamécie.

Protckol dostane: ENERGONET NITRA, 5.r.0.

Protokol o skuske vyhotovil:

MVDr. Hatalova Blanka
Zastupca ved. LVSM

Schvalil:

Ihg tlicia Seftikova

Vedlca'LVSM a LPKBA

Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322

e-mail: elsro@elsro.sk

www.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/21/15 S-S tototee

. Strana: 1z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytlagok:  z 2
1. | Poverena osoba Frantiek Srank
2. |Ciel odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podla poziadavky objednavatela

Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Adresa: Novozamocka 184

Néazov a adresa zakaznika .
3. {Objednavatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo

Objednévka/Zmluva &islo : 13/2021

Obec (miesto): Levice

Okres (oblast): Levice

4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Nitriansky

Organizacia: Slovenské elektrizaéna prenosova stistava, a.s.
Miynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

5. (évpp?fpi;id?:ci)?r:;;ens;g rt‘)’dber" NADRZ VYCISTENEJ VODY.

6. | Typ vzorky Bodova

7. |Spobsob a technika odberu |Manualne

8. |Oznadenie vzorky ESt Levice

9. |MnoZstvo odobratej vzorky (2L
teplota vody = °C

10. ;J:an:;;vsai;e_ls:stanovene 0, = mg/l
Cl, = mg/I

11. [ Meracie pristroj‘e

12. | Odkaz na pian vzorkovania | SRANO/21/05

13. | Datum odberu vzorky: 13.05.2021 Cas odberu: £

Tel.: + 42153 4424740, + 421 53 4192322 o : e-mail: elsro@elsro.sk " - - - httpriwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/21/15 oSyt

Strana: 2z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytiadok: z 2

Farba:
Zapach:
14. |VzhFad vzorky
Zakal:
Sediment:
15. |Vzorkovnice pedia IP-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. { Kontrclné vzorky Nie st pozadované.

18. | Poznamky k odberu

Transport vzoriek do

19. laboratéria Y chladiacom boxe
20 Datum dodania vzorky do
" {laboratéria
Rozbor odpadovej vody podia aktualnej poziadavky
objednavatela:
21 Sprava pre skaSobné NEL -1C, UV

laboratorium

Vyhlasenie :
Tento protokol sa méZe reprodukovat iba ako celok, ¢ast' protokolu len so stthlasom EL spol. s r.o.
Vysledky terénnych merani sa tykaji len odobratej vzorky.

Reklamacie v slivisicsti s odberom vzoriek je moZne uplatnit: do 30 dnl od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované sl iba plsomne podané reklamacie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: FrantiSek Srank
(meno, podpis)

Terénne skisky vykonal:
{meno, podpis)

Suhlas objednavatefa:
{podpis, pediatka)

NITRA
ozémocka 184.949 (_)5
Im?g:l 320 §2,1C DFH: $K2020407686

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail: eisro@selsrc.sk hitp:/iwww.elsro.sk



