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Akreditacia sa nevztahuje na skiSky typu N

Protokol o skiike &.: 21/10120 o
yladok: 2 z 3

Zakaznik - objednavatefl skisok

Objednavatef: ENERGONET NITRA, s.r.0. .
(meno & adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krékany Détum provzatia vzorky: o024
Odosielatel: - ENERGONET Nitra Détum vykonania skisok od: 26.05.2021
Zmluva / objednavka:  13/2021 do: 02.06.2021
Zakazka: 21-04560 ESt Spisska Nova Ves Datum vydania protokelu: 02.06.2021
Vzorku odobral: 8rank, EL - akreditovany odber PoCet vzoriek: 1
Vysledky skisok
Pé: 1 | Clslo vzorky:  21-010574 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor
Oznaéenle vzorky: ESt Spisska Nova Ves - NadrZ vycistenej vody, bodova , 26.5.2021
. Vysledok | Neistota | Skusobna | Medza : - Typ
LT ol skiisky merania metdda | stanovenia it el I shusky
nepolarne extrahovatefné
latky (NEL 1) mg/l 0.10 | 24% IR 0.0 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
nepolame extrahovatelné
titky (NEL UV) magft 0.05 | 20% Spektrofoto 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
Skugobné metédy _
[ skratka | Nézov metédy |
IR Infradervena spektrometria
Spekirofoto Spektrofotometria

Pouiité skratky: 1P - In'terny predpis
Typ skisky: A - akreditovand, N - neakreditovand, T - terénna, § - subdodavka (externd sluzba)
Neistota merania predstavuje relativnu roziiren( neistotu z vysledku skisky, koeficient rozéirenia k=2,

Poznamky ku vzorkam
Odb.prot.&. SRAOV/21/34

Vyhlésenia a upozomenia:
Tento protokol méize byt rsprodukovany iba ako celok, Gast' protokolu len so sihlasom laboratoria,
Uvedené visledky sa tykaj( len testovanej vzorky a nenahradzajii schvalenie skiganého predmetu prislugnym organom.
Ak vzorky dodal zakaznik, laboratSrium nie je zodpovedné za odber a stav prijate] vzorky - vysledky sa vztahuji na vZorky, ake bola
Laboratdrium nezodpoveda za informAcie poskytnuté zakaznikom, ktoré mézu mat vplyv na platnost vyslackoy.,
Miesto vikonu skidok {okrem terénnych a subdodavek) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavi, _
SkiSobné zarladenia a merad|a boli kalibrované a overené v zmysie platnych metrologickch predpisov. /
Reklamoval vysledky skiSok moZno do 30 dnf od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované st iba pisom ‘,e-“'bodané I

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protokol ¢ skirSke vyhotovil: MVDr. Hatalova Blanka Schvalil: Ing.Luia Sefiike
Zastupca ved. LVSM Vedtica LVSM a LPKEM

Tel.. +421 53 4424740, +421 53 4192322 e-mall; glsro@elsro.sk www.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. SRA/OV/21/34 Verzia: 23.01.20

Strana; 1z 2

Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytiadok: Zz 2
1. |Poverena osoba Frantidek Srank
2. |Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podla poZiadavky objednévatela

Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Adresa: Novozamocka 184

Nézov a adresa zakaznika i
3. (Objednavatef odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Z_odpovedn;? pracovnik: Jan Korgo

Objednavka/Zmluva &islo : 13/2021

Obec (miesto): Spisska Nova Ve.si '

Okres (oblast): Spisska Nova Ves

4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Kosicky

Organizacia: Slovenska elektrizaéna pre'nosdvé sustava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

$pecifikacia miesta odberu

5. (v pripade potreby nacrt) NADRZ VYCISTENEJ VODY.
8. |Typ vzorky Bodova
7. |Sposob a technika odberu |Manuéine
8. |Oznacenie vzorky ESt Spisska Nova Ves
9. |Mnozstvo odobratej vzorky |2L
_ tepiota vody = °C
10. :'l:ar:ic;\::;ele stanovené 0, = mg/|
Clp = mg/i

11. | Meracie pristroje

12. | Odkaz na plan vzorkovania |SRANO/21/23

13. | Datum odberu vzorky: 25, 5. 7, 2.1 Cas odberu: /30

Tel.: +42153 442?740, +421534192322 - . .. e-mail: elsro@elsro.sk - e http:/Awww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/21/34  Sihstmotec

Strana: 2 z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitladok: 2 z 2

Farba:
Zapach:
14, |VzhFad vzorky
Zékal:
Sediment:
15. |Vzorkovnice podfa 1P-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie st poZadovane,

18. {Poznamky k odberu

Transport vzoriek do

laboratéria v chladiacom boxe

19.

Déatum dodania vzorky do

20. laboratéria

Rozbor odpadovej vody podfa aktualnej poZiadavky
objednavatela:

Sprava pre skt$obné NEL - IC,uvV

21. laboratérium

Vyhlasenie :
Tento protokol sa méZe reprodukovat iba ako celok, &ast protokolu len so sthlasom EL spol. s r.c.

Vysledky terénnych meran( sa tykaju len odobratej vzorky.
Rekiamacie v stvislosti s odberom vzoriek je mo2né upiatnit do 30 dnl od datumu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklamécie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: Franti§ek Srank
{meno, podpis)

Terénne skasky vykonal:
(meno, podpis)

@
Sihlas objednavatefa: < ENERGONET

& NTTRA. 810,

(podpis, peciatka) Novozimocka 184, 949 05 NITRA
150: 341 320 82, IC DPH: 8K2020407656

Tel.: + 42153 4424740, + 421 53 4192322 : e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/Awww.slsro.sk




