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Akreditovang skusobné laboratéria podfa ISONEC 17025: 2017 AN

Akreditécia sa nevztahuje na skidky typu N
Strana: 1 z 1

Protokol o skaske ¢.: 21/15708 Vitlatok:
ylagolk: 1 z 3

Zakaznik - objednavatel skisok

Objednavatef: ENERGONET NITRA, s.r.0. 5 ; .
{meno 2 adrasa) Novozamocka 184, 94905 Niira - Dolné Krékany Détumjpeevzatialvzoriy; Lot Al
Odosielatel ENERGONET Nitra Déatum vykonania skusok od: £9.08.2021
£miuve f objednavka:  13/2021 do: 12.08.2021
Zakazka: 21-07185 ESt Povazska Bystrica Datum wydania protolofu: 12.08.2021
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Podet vzoriek: 1
Vysledky skusok
Pc: 1 | Cislo vzor'ky: 21-016731 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody l Chemicky rozbor
Oznaéenie vzorky: ESt Povaiska Bystrica - nadrZ vyéistenej vody, hodové vzorka, 9.8.2021
Vysledok Neistota | SkiiSobna Medza —=— . Typ
Rt pladnold skisky meranla metéda stanovenia SR E S PR shiSky
nepolarne extrahovatefné
fatky (NEL IC) mgll 0.21 4% IR 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
nepolarne extrahovatefné o
Jitky (NEL UV) mg/! 0.78 20% Spektrofoto 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
Skusobngd metsdy
| Skratka | Nazev metédy e b
IR Infratervend spekirometria
Spektrofotc Spektrofotometria

PouZité skratky: P - Intemy pradpis
Typ skasky: A - akreditovana, N - neakreditovana, T -terénna, § - subdodavka (externa sluzba)
Neistota merania predstavuje relativnu roz3iren( neistotu z vysledku skadky, koeficient rozsirenia k=2,

Poznamky ku vzorkim
Odb.prot.&. SRAIOV/21/35

Vyhlasenia a upozornenia;
Tento protokol mdZe byt reprodukovany iba ako celok, East protokolu len so suhlasom laboratoria.
Uvedené vysledky sa tykajl len testovanef vzorky a nenahréadzaj schvalenie sk(t§aného predmetu prisludnym organom.
Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijate] vzorky - vysledky sa vziahujl na vzorku, ako bela prijaia.
Labaratérium nezedpoveda za informéacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mdzu mat vplyv na platnost vysledkov.
Miesto vykonu sk(dok (ckrem terénnych a subdodavok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavi.
Skiigobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
Reklamavat' vysledky skagok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované sU iba pisomne podané reklamé&cie.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protokol o skiste vyhotovil: MVDr. Hatatova Blanka Schvatil: Ing.Méria Gavlakova

Zastupca ved. LVSM Vediica Strediska Lab. Prac

Tel.: +421 53 4424740, +421 53 4192322 e-mail; elsro@elso.sk Wire/.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/21/35 Verzia: 23.01.20

. . Strana: 1z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitlatok: 2 2
1. |Poverena osoba Franti$ek Srank
2. |Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podla poZiadavky objednévatela

Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Adresa: Novozamocka 184

Nazov a adresa zékaznika .
3. (Objednavate! odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo

Objednavka/Zmluva ¢islo ; 13/2021

Obec (miesto). Povazska Bystrica

Okres (oblast): PovaZska Bystrica

4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Zrtssissveszc

Organizacia: Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s.
Mlynské nivy 58/A, 824 84 Bratislava

5 Specifikacia miesta odberu

(v pripade potreby nadrt NADRZ VYCISTENEJ VODY.

6. | Typ vzorky Bodova

7. |Spbdsob a technika odberu |Manuéine

8. | Oznacenie vzorky ESt Povazska Bystrica

9. |Mnozstvo odobratej vzorky |2 L
teplota vody = °C

10. ::a';;;vsatiele stanovené 0, = mg/l
Cl, = mg/l

11. |Meracie pristroje

12. 1 Odkaz na plan vzorkovania |8$RANO/21/15

13. | Datum odberu vzorky: 9 ¢ opo7 Cas odberu: ¥ 2°

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4182322 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/herww elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/21/35

SLP-8 1/01-016¢
Verzia: 23.01.20

. .. Strana: 2z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vilatok: z 2
Farba:
Zapach:
14. | Vzhfad vzorky ,
Zakal:
Sediment:
15. | Vzorkovnice podia |1P-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. [ Kontrolné vzorky Nie sl pozadované.
18. | Poznamky k odberu
Transport vzoriek do .
18. laboratéria v chladiacom boxe
Datum dodania vzorky do
20. | |aboratéria 9. cvD Lo ﬂ-¢
| Rozbor odpadovej vody podfa aktuéinaj poZiadavky
objednavatera:
21 Sprava pre skiScbné NEL -IC,UV
" (laboratérium
Yyhlasenie :
Tento protokol sa méze reprodukovat iba ako celox, éast protokolu len so suhlasom EL spol. sr.o.
Vysledky terénnych merani sa tykaju len odobratej vzorky.
Relklamacie v svislosti s odberom vzoriek je moZné upiatnit’ do 30 dni od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované si iba pisomne podané rekiamacie. LT
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Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: Frantisek Srank o @%ﬁ‘agm 2w
{mero, podpis) I‘ﬁé 1 *
\q;%,;._ tﬁﬁ‘m‘e éis:-i \\‘}-ffu/
. . K e
Terénne skisky vykonal: e
{meno, podpis)
Sihlas objednavatefa:
odpis, pediatka) Vorkawcks 1gq,
(podpis, P 1002412087 10 DPﬁgsegzﬁgfﬁsas
Tel.: +421 53 4424749, + 421 53 4192322 e-mail: slsro@elsre.sk - http:/fww.elsro. sk




