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Protokol o skuske ¢.: 21/09466 Vitladok: 1 z 3

Zakaznik - objednavatel’ skasok

Objednavatef: ENERGONET NITRA, s.r.o. : . .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dofné Krskany Datum)prevzatiaivzorky: 1805202
Odcesleiatel ENERGONET Nitra Datum vykonania skiSok od: 18.05.2021
Zmluva f objednavka: 1372021 do: 26.05.2021
Zikazka: 2104256 ESt Sutany Datum vydania protokelu: 26.05.2021
Vzorku odobral; Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skisok
PE: 1 ] Cislo vzorky: 21009883 | Typ vzorky:  Vody odpadové a osobitné vody [ Chemicky rozbor
Oznacenie vzorky: ESt Suéany - odtok z COV zaolejovanych véd, bodové vzorka, 18.5.2021
Vysledok Neistota | SkaZobna Medza I Typ
ISR etk | skadky merania metdda stanovenia LR skigky
nepolarne extrahovatefné
latky (NEL IC)_ | mg/! 0.09 24% iR 0.01 IP 4.1(STN 83 05404) A
nepolame extrahovatefné L
Fitky (NEL UV) mgi 0.02 20% Spekirofote 0.0 iP 4.1(STN 83 0540-4) A
Skidobné metédy
[ siratka [ Nazov metody [
IR Infralervend spektrometria
Spektrofoto Spektrofotometria

Pougzité skratky: 1P - Intemy predpis
Typ skadky: A - akreditovand, N- neakreditovana, T -terénna, $ - subdodavka (exierna sluzba)
Neistota merania predstavuje relativnu roz8irend neistotu z vysledku skiSky, koeficient raz8irenia k=2.

Poznamky ku vzorkam
21-009883 Odberovy protokol &.: SRAIOV/21/24

Vyhidsenia a upozomenia:
Tento protokol mdZe byt reprodukovany iba ako celok, East protokoiu len so sihlasom faboratdria,
Uvedené vystedky sa tykajl len testovanej vzorky a nenahradzaji schvalenie skidaného predmetu prisludnym arganom.
Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijate] vzorky - vysledky sa vztahuji na vzorku, ako bola prijata,
Laboratérium nezodpoveda za informécie poskytnuté zakaznikom, ktoré mdzu mat vplyv na platnost visledkov.
Miesto vykonu sk(Sok (okrem terénnych a subdodévok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavl,
Skusobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
Reklamovat vysledky sk(iok moZno do 30 dni od datumy ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované sl iba pisomne podané reklamécie.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Protokol o skaske vyhotovii: MVDr. Hatalové Blanka Schvalil: hg.Lticia Seftikova
Zastupca ved. LYSM yéducatyiSM-a LRKBM

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.efsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. SRA/OV/21/24
Typ vzorky: Vody odpadové a iné

SLP-S 1/01-016¢
Verzia: 23.01.20
Strana: 1z 2
Vytladok: z 2

1. |Povereni osoba Frantisek Srank
2. |Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podfa poZiadavky objednavatela
Nézov: ENERGONET NITRA, s.r.0.
Adresa: Novozamocka 184
Nazov a adresa zikaznika ) .
3. (Objednavatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo
Objednavka/Zmluva &islo : 13/2021
Obec (miesto): Suéany
Okres (oblast); Martin
4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Zilinsky
Organizacia: Slovenska elektrizaéna prenbsdvé- sustava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Specifikacia miesta odberu e
5. | wor pade potreby natrt) OpTOoK Z COV ZAOLEJOVANYCH VOD.
6. |Typ vzorky Bodova
7. [ Spbsob a technika odberu |Manualne
8. [Oznacenie vzorky ESt Sutany
9. |Mnozstvo odobratej vzorky |2 L
teplota vody = °C
Ukazovatele stanovené _
10. na mieste Q. = g/
Cly = mg/|
11. | Meracie pristroje
12, O'dkatz n_é pién vzorkovania |SRANO/21/13
13. | Datum odberu vzorky: /4.0.2027 Cas odberu: 752
" Tel.. + 421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk http:/Aww.elsro.sk
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Strana: 2z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitiagok: 2z 2

Farba:
Zapach:
14. |Vzhfad vzorky
: Zakai:
Sediment:
15. |Vzorkovnice podfa 1P-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie su poZadované.

18. | Poznamky k odberu

Transport vzoriek do
laboratéria

Datum dodania vzorky do
laboratoria

18. v chladiacom boxe

20.

Rozbor odpadovej vody podla aktualnej poZziadavky
objednévatela:

21 |Spréva pre skisobné NEL - IC,UvV
" |laboratérium
Vyhlasenie :

Tento protokol sa méZe reprodukovat iba ako celok, &ast' protokolu len se sthlasom EL spol. s r.o.
Vysiedky terénnych merani sa tykaju len odobratej vzorky.

Reklamacie v stvislosti s odberom vzoriek je moZné upiatnit do 30 dnf od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované sl iba pisomne podané reklamacie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: Franti$ek Srank
(meno, podpis)

Terénne skasky vykonal:
{meno, podpis)

Sthlas objednavatefa: -@MR@@ ®
(podpis, petiatka) N,1.,,‘4,‘%&131

100; 341 320 82, 1¢ ppy: SK202040763¢

Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail; elsro@elsro.8k ] 2 hitp:fiwww.elsro.sk



