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Zéakaznik - objednavatel skifok

Ohjednévatel: ENERGONET NITRA, s.r.0. ,
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krékany Détum prevzatia vzorky: gk
Odosiefatef: ENERGONET Nitra Datum vykonania skiZok od: 18.11,2021
Zmiuva | objednavka: 13/2021 do: 25.11.2021
Zékazka: 21-10847 ESt BystriGany Détum vydania protokolu: 25.11.2021
Vzorku cdobral; Srank, EL - akreditovany odber Potet vzoriek: 1
Vysledky skasok
P&: 1 |Cislovzorky: 21-026615 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor
Oznadenie vzorky:  ESt Bystriany - Nadr2 vyéistenej vody., bodova vzorka, 18.11.2021
L Vysledok Neistota | Skidobné Medza Typ
Parameter Jednotka skitbky v metoda stanovenla Metadicky predpls skibhy |
nepolime extrahovatefné
litky (NEL I&) _ mgft <0.01 - R 0.01 IP 4.1(STN B3 0540-4) A
nepolirne extrahovatené
litky (NEL UV) mal 0.02 20% Spekirofoto 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
Ski3obné metédy
[ skratia [ Nézov metedy |
IR Infratervend spekirometria
Spektrofoto Spektrofolometria

Poufité skratky: [P - Intemy predpis
Typ skOBky: A - akreditovand, N - neakreditovand, T-terénna, § - subdodavka (externa sluzba)
Neisfota merania predslavuje relativny rozéirend neistotu z vysledku skisky, koeficient rozsirenia k=2.

Vyhlésenia a upozornenia:
Tento protokol mbze byl reprodukovany iba ako celok, ast protokolu len so slhlasom laboratoria.
Uvedené vysledky sa tykajl len testovane] vzorky a nenahrédzajd schvalenie skdSaného predmetu prisluinym organom.
Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zedpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahujd na vzorku, ako bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informéacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mdzu maf vplyv na platnost vysiedkev.
Miesto vikonu skiok (okrem terénnych a subdodévok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavl.
Skigobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnych mefrologickych predpisov.
Reklamovat vysledky skiSok moZno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi, Akceptované a vybavované su iba plsomne podané reklamacie.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protokol o skidke vyhotovil: Mar. Tatiana Antolova Schvalil: Mgr. Tatiana Antolova
Vedica LVEM Vediea LYSM
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'PROTOKOL o ODBERE VZORKY &. SRAIOV/21/50
Typ vzorky: Vody odpadove ainé

SLP-S 1/01-016¢
-Verzia: 08.04,.21 -
cooStranar ot z2
© Vytladok: “z 2.7

1. |Poverena osoba Franti§ek Srank
2. |Cief odberu vzorky Monrtonng odpadovej vody podia p02|adavky objednavatela
|Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.0.
.| Adresa: Novozamocka 184
Néazov a adresa zakaznika .
3. (Objednévaterl odberu vzorky) ICO: 341320 82
'S 3§ - Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo
ObjednavkaIZmluva gislo : 13/2021
; Obec (mlesto) Bystnéany
Okres (oblast): Prievidza
‘4. | Miesto odberu vzorky Kraj: Trengiansky
Organizécia: Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
- Specifikicia miesta odberu = '
-8, (v pripade potreby nacr) . NADRZ VYCISTENEJ VODY. -
6. |Typ vzorky | | Bodova
7. Spésob a techmka odberu . {Manuaine
8. 10znacgenie vzorky - ESt Bystri¢any
9. Mnoistvo odobratej vzorky |2 L o _ _
' 1-0 Ukazovatele stanovené teplota vody °C |teplota vzduchu = g | °C
L. [ feate pH = volny chiér (Cl,) = mg/!
1. Meracie pristroje - ‘ Teplomer pH meter
Odkaz na plan vzorkovama SRANO/21/06
Détum odberu vzorky " 18.41:2021: [ _-Cas_od_ﬁ_eru; '__773& |
ISR SN Zépach:
14." {Vzhfad vzorky R
_ - Sedlment
15 V_zbrkqﬁ-nice ' podla iP-6 1 4
i Tel -e-mail: elsro@elsrg.sk™. - | http:llumw.e!sro.sk-:' '
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podia ISO/IEC 17025: 2017 AN
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- PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. SRA/OV/21/50 . versa: 090421,

. - - L oo I : . Strana: 2z2
Typ vzorky: Vedy odpadové a iné - o Vitladok: -z 2
16. | Stabilizacia vzoriek- |chladenim
17. | Kontrolné vzorky N s pbfadqvané. :
18, Poznamky k odberu
o | Transport vzoriek do .
19. laboratéria v chladiacom boxe
20 Datum dodania vzorky do
" {laboratéria _ 18.11.2021 S
Rozbor odpadovej vody podfa aktuainej poZiadavky
, _ objednavatela:
o¢ |Sprava pre skisobné NEL -IC,Uv
" | laboratérium
Vyhlééénfa: } ‘

Tento protokol sa méze reprodukovat iba ako celok, &ast protokolu len so sthiasom. EL spol. s r.o.
Vysledky terénnych merani sa tykajit len odobratej vzorky.

Reklamacie v slvisiosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit do 30 dni od datumu odberu. vzorky.
Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklamacie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: Frantiek Srank j?é’f)
(meno, podpis) .

Terénne skisky vykonal:
{meno, podpis)

Stihlas objednavatefa:
(podpis, pectiatka)
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