\\“\lllnﬂ?

s,

4.
\‘\\.“

%, EL spol. sr.o.
| Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves

EISNAS

Reg. No. 038/5-025

g
f’tl

) 6

\‘\

Akreditované skiSobné laberatéria podia 1SO/IEC 17025: 2017 ZAANS

Akreditacia sa nevztahuje na skisky typu N

. . Strana: 1 z 1
Protokol o skuske ¢.: 21/23873 Vitladok: 2 z 3

2akaznik - objednavatel skisok

Objednéavatel ENERGONET NITRA, s.r.o, : . .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 34905 Nitra - Dolné Krskany Datum prevzatia vzorky: 502
Odosielatel: ENERGONET Nitra Détum vykonania skaok od: 30.11.2021
Zmiuva f objednavka:  13/2021 do: 03.12.2021
Zéakazka: 21-11172 £S5t Bodaca Datum vydania protokolu: 03.12.2021
Vzorku cdobrai: Srank, EL - akreditovany odber Potet vzoriek: 1
Vysledky skidok
P&: 1 _|Cislovzorky: 21-027670 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor
Oznatenle vzorky: ESt Boféca - Nadr vyéistenej vody, bodova vzorka, 29.11.2021
: . Vysladok | Nelstota | SkiaSobna Medlza : Typ
Parameter Jednotka ik i metéda stanovenia Metodicky predpis skiisky

nepolirne extrahovatené

litky (NEL IC) mg/| 0.04 24% IR 0.0 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

nepolame extrahovatelné

litky (NEL UV) mg/ 0.02 0% Spektrofoto 0.01 IP 4.1{STN 83 05404) A

Skisobnd metddy |

| Skratka | Nazov metody
iR Infradervend spekirometria
Spekirofoto Spektrofotometria

PouZité skratky: IP - Interny predpis
Typ skiigky: A - akreditovana, N - neakreditovana, T-terénna, § - subdodavka (externd sluzba)
Neistota merania predstavuje relativnu rozsfrendl neistotu z vysledku skisky, koeficient rozSirenia k=2,

Viyhlasenia a upozernenia:
Tento protokol mdZe byt reprodukovany iba ake celok, Cast protokolu len so sihlasom laboratéria,
Uvedensé vysledky sa tykajd len testovanej vzorky a nenahradzaji schvélenie sk(Saného predmety pristudnym orgénem.
Ak vzorku dodal z&kaznlk, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijate] vzorky - vysledky sa vztahujl na vzorku, ako bola prijata.
Laboratdrium nezodpoveda za informacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mdZu mat vplyv na platnost vysledkov.
Miesta vykonu skidok {okrem terénnych a subdodavok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavl.
Skiobné zariadenia a meradia boli kalibrované a overené v zmysle platnych mefrologickych predpisov. S
Reklamovat vysledky skasok moZno do 30 dnf od datumu ich odoslania zakaznikovi, Akceptované a vybavované&b&%@ﬁn dané reklaméacie.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Protokol o skiske vyhotovil: Mgr. Tatiana Antolové Schvalil: ‘ *
Vedca LVEM ;

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY' & SRA/OV/21/56  ShSiotote

Strana: 1z 2

Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitiagok  z 2
1. |Poverena osoba Frantisek Srank

2. |Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podla poZiadavky objednévatela

Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Adresa: Novozamocka 184

Nazov a adresa zakaznika .
3. (Objednavatel odberu vzorky) 1CO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo

Objednavka/Zmluva &islo : 13/2021

Obec (miesto): Bosaca

Ckres (oblast). Nové Mesto nad Vahom

4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Trenéiansky

Organizacia: Slovenska elektrizatna prenosova sistava, a.s.
Miynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

5 Specifikacia miesta odberu

(v pripade potreby nadrt) NADRZ VYCISTENEJ VODY.

6. [Typ vzorky ' Bodova

7. |Spdsob a technika odberu |Manualne

8. | Oznacenie vzorky ESt Bosaca

9. | MnoZstvo odobratej vzorky |2 L

" Ukazovatele stanovené ' teplota vody = °C |teplota vzduchu = “Q©C
na m!e%té_ - pH = volny chiér (Cl,) = mg/|

11. | Meracie 'pristroje Teplomer pH meter

12. | Odkaz na plan vzorkovania | SRANO/21/03

13. | Datum odberu vzorky: _>g A 7 Cas odberu: e
Farba:
Zapach:
14. | VzhFad vzorky
Zakal:
Sediment:
15. |Vzorkovnice podfa IP-6.1.4

Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail: elsro@eisro.sk : : hitp:/fiwww.elsro.sk
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Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytladok:  z 2
16. |Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie sl pozadované.

18, Poznamky k odberu

Transport vzoriek do

19. v chladiacom boxe

laboratéria
20 Datum dodania vzorky do
" |laboratoria
Rozbor odpadovej vody podla aktualnej poziadavky
objednavatela:
21 Sprava pre skisobné NEL - IC,uv
" | laboratérium
Vyhléasenie :

Tento protokol sa méze reprodukovat iba ako celok, éast protokolu len so sthlasom EL spol. sr.0.
Vysledky terénnych meranl sa tykaja len odobratej vzorky.

Reklamacie v suvislosti s odberom vzoriek je mo2né uplatnit’ do 30 dnf od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované s iba pisomne podané reklamécie.
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Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: FrantiSek Srank
(meno, podpis)

Terénne skasky vykonal:
{meno, podpis)

Suhlas objednavatefa:

(podpis, peéiatka) Novozé.mocka 354, 945 05 NITRA
IE0: 381 320 82, 1C DEH: SK2020407686

- Tel: +421 53 4424740, + 421 534192322 e-mail: elsro@elsrb.sk ’ : “hitp:/iwww.elsro.sk



