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Protokol o sktiske &.: 22/01031 Vilbok 2 z 3

Zakaznik - objednavatef skGsok

ObjednévateP: ENERGONET NITRA, s.r.0. .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krikany Détumyprevestinizorky: 2003:2022
Odoslelatel: ENERGONET Nitra Détum vykonania skiSok od: 20.01.2022
Zmluva / objednavka: 06/2022 do: 28.01.2022
Zakazka: 2200559 ESt Hona Zdaiia Détum vydanla protokolu: 25.01.2022
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Poéet vzoriek: 1
Vysledky skisok
P&: 1 |Cislovzorky: 22-001133 | Typ vzorky: _Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor
Oznadenie vzorky: ESt Homa Zd'aita - nédrZ vy&istenej vody, bodova vzorka, 20.01.2022
Vysledok | Nelstota | SkaSobna Medza ; | Typ
Parameter Jednotka shidky | merania | metéda | stanovenia Metodicky predpls | o igky |

nepoldme extrahovatefné

litky (NEL I€) mgA 0.08 24% IR 0.01 IP 4.1({STN 83 0540-4) A

nepoléme extrahovatefné

Litky {NEL UV} mg/| 0.13 20% Spekfrofoto 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

Skisobné metddy

| Skratka [ Nazov metody |
IR Infrabervena spektrometria
Spektrofoto Spektrofotometria

Poufité skratky: IP - Interny predpis
Typ skigky: A -akreditovana, N - neakreditovana, T - terénna, S - subdodavka (externa slyZba)
Nelsiota meranfa predstavuje relativnu rozirend neistotu z vysledku skisky, koeficient rozSirenia k=2.

Vyhlésenia a upozornenia:
Tento protokel mdZe byt reprodukovany iba ako celok, East protokolu len so sdhlasom laboratdria.
Uvedené vysledky sa tykafii len testovanej vzorky a nenahradzaji schvalenie ski$aného predmetu prisiugnym organom.
Ak vzorku dodal zakaznik, laboratorium nie je zodpovedné za odber a stav prijate] vzorky - visledky sa vztahuji na vzorku, ako bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informécie poskytnuté zakaznikom, ktoré mazy mat vplyv na platnost viysledkov.
Miesto vykonu skick {okrem terénnych a subdodévok) je toloZné s adresou uvedenou v zéhlavi,
Skigobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
Reklamovat vysledky skiSok mono do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované s jbapisofne podané reklaméce.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Schvalil: Mgr. Tatiana Antolova

Mgr. Tatiana Antolova
Veddca LYSM /

Protokol o skiiske vyhotovil:
Vedica LVSM

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 g-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Akreditované skiiSobné laboratoria podfa ISO/IEC 17025: 2017 "'4,15'.\.\“\““‘

Akreditacia sa nevztahuje na skisky typu N

. - Strana: 1 z 1
Protokol o skiiSke ¢.: 22/01032 Villaick: 2 z 3

Zakaznik - objedndvatef skisok

Objednévatel: ENERGONET NITRA, s.r.0. .
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nifra - Dolné Krkany Détum prevzatia vzorky: 20012022
Odosielatel’ ENERGONET Nitra Détum vykonania skiSok od; 20.01.2022
Zmluva / objednévka: 06/2022 do: 28.1.2022
Zakazka: 2200559 ESt Horna Zdaiia Détum vydania protokolu; 28.01.2022
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Poéet vzoriek: 1
Vysledky skasok
P&: 1 | Cislovzorky: 22-001134 [ Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor
Oznacenle vzorky: ESt Homé Zdaiia - na vyustnom objekte, bodovd vzorka, 20.01.2022
_ : Vysiedok | Neistota | SkaSobnd Medza : ~ Typ
jasramety Jednotkd | ‘skibky | merania | metéda | stanovenia |  Metodickfpredpls | cp
,’L‘;{(’;"&'Ef fg;’“'w“'“‘e""é mg 0.1 %% R 0.01 P4ASTNE305404) | A
nepoldme extrahovatefné
Jitky (NEL UV) mg/| 0.03 20% Spekirofolo 0.01 iP 4.1(STN 83 0540-4) A
nerozpustené latky pri 105°C
{membranovy filter 0,45 um, mg/l <5 - GA 50 STNEN 872 (IP 2.133) A
Advantec)
Skisobné metddy _
] Skratka - [ Nézov metédy ]
GA Gravimetricka analyza
IR Infraiervena spektrometria
Spektrofoto Spektrofotometria

PouZité skratky: 1P - Intemy predpis
Typ skadky: A -akreditovana, M - neakreditovand, T -terénna, S - subdodévka {externa sluZba)
Neistota merania predstavuje relativnu rozfrend neistotu z vysledku skisky, koeficlent rozéirenia k=2.

Vyhlasenia a upczornenla:
Tento protokol mdZe byt reprodukovany iba ako celok, &ast’ protokalu len so siihlasom laboratoria.
Uvedené vysledky sa tykajii len testovane] vzorky a nenzhradzaj( schvélenie ska3aného predmety prisludnym organom.
Ak vzorku dodal zakaznk, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - visledky sa vztahuj( na vzorku, ako bola prijata,
Laboratérium nezodpoveds za informécie poskytnuté zakaznikom, kioré mdzu mat' vplyv na platnost visledkov.
Miesto vikonu skiSok (okrem terénnych a subdodévok) je totoné s adresou uvedenou v zahiavl,
Skisobné zarladenla a meradla boli kalibrované a overené v zmysie platnych metrologickych predpisov.
Reklamovat vysledky skiok mozno do 30 dni od détumu ich odoslania zakaznikovi, Akceptované a vybavované s iba pisomiia fiodané reklamécie.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protokol o skigke vyhotovil: Mgr, Tatiana Antolova Schvdlil: Mar/Tatiana Antolova
Vedica LVSM Vediea bvSM

Tel: +42153 4424740, +42153 4192322 e-malil: elsrof@elsro.sk www.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/22/02  SLstototee

Strana: 1z 2

Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitlagok:  z 2
1. |Poverena osoba Franti$ek Srank
2. |Ciel odberu vzorky | Monitoring odpadovej vody podia poziadavky objednavatefa

Néazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Adresa: Novozamocka 184

Nazov a adresa zakaznika .
3. (Objednévatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo

Objednavka/Zmiuva &fslo : 06/2022

Obec (miesto): Horna Zdafa

Okres (oblast): Ziar nad Hronom

4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Banskobystricky

Organrzéma Slovenské elektrlzacna prenosova slstava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

5 Specifikacia miesta odberu

(v pripade potreby nacrt) NADRZ VYCISTENEJ VODY.
6. [Typ vzorky | bodova
7. |Spbdsob a technika odberu |Manuélne
8. |Oznaéenie vzorky ESt Horna Zdafa
9. [MnoZstvo odobratej vzorky |2 L

Ukazovatele ust,am_ivené teplota vody = °C |teplota vzduchu = °C
10 lna mieste

) pH = volny chlér (Clp) = mg/I

11. Meraéie pristroje. Tepiomer - .. pHmeter..

| 12. | Odkaz na plan vzorkovania |SRANO/22/11

13.. | Détum odberu vzorky: 20.01.2022 - ; ) ~ Casodberu: ./~
'Farba: _
- e ‘| Zapach:
14. | VzhFad vzorky. o
. Zakal: -
Sediment:
15. |Vzorkovnice . podfa IP-6.1.4

“Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322 . o e-mail: elsro@elsro.sk . . ' http:/iwww.elsro. sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/22/02  Shstotoee

‘Strana; 2z 2. .

Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitlatok:  z2.
18. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky' Nie su poZzadované.

18. | Poznamky k odberu

Transport vzoriek do

19. laboratéria

v chladiacom boxe

Datum dodania vzorky do

20. laboratéria

Rozbor odpadovej vody podla aktualnej poZiadavky
objedndavatela:

o1 | Spréava pre skiisobné NEL - IC,UV

laboratérium

Vyhiasenle :

Tento-protokol sa mbéZe reprodukovat iba ako celok, &ast protokolu ien so sthlasom EL spol. s r.o.
Vysledky terénnych merani sa tykaju len odobratej vzorky.

Reklamacie v stvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit do 30 dni od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklamacie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: Franti$ek Srank
{meno, podpis)

“Terénne skisky vykonal:
{meno, podpis)

Suhlas objednavatefa:

(podpis, petiatka) ! Novozimocks 184, 943 03 NITRA

1C0: 341 320 82, IC DPL. SK2020407686

T Tel. +421 53 4424740, + 421 53 4192322 . email, slsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. SRA/OV/22/03
Typ vzorky: Vody odpadové a iné

SLP-S 1/01-016¢
Verzia: 09.04.21
Strana: -1z 2
Vytladok: z 2

1. |Poverené osoba Frantiek Srank
2. |Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podla poZiadavky objednavatela
Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.0.
Adresa: Novozamocka 184
Nazov a adresa zakaznika )
3. (Objednavatef odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedng'/= pracovnik: Jan Korgo
Objednavka/Zmluva &islo : 06/2022
Obec (miesto): Horna Zdafa
Okres (oblast): Ziar nad Hronom
4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Banskobystricky
Organizéma Slovenska elektnzacné prenosova sustava, a.s.
Mlynské nlvy 59/A, 824 84 BratlsIava
Specifikacia miesta odberu
5l | (v pripade potreby nacr) NA VYUSTNOM OJEKTE.
6. | Typ vzorky bodova
7. |Spdsob a technika odberu | Manualne
8. |Oznagenie vzorky | ESt Horna Zdana
9. |Mnozstvo odobratej vzorky |3L | |
Ukazoyatelngtanovene teplota vody = °C |teplota vzduchu = °C
19 na mieste
3 TR pH = volny chlér (Cl,) = mg/|
| 11 _il{l‘ler;l,gief_pri__strojg‘ Teplomer pH meter
12, Odkaznaplén Vzorkovania $RANO/22/12
13, | Datum odbe"ru'v_lzo'rky: 20.01.2022 Cas odberu: Yo~
L F_ar_bé:f o
14. |Vzhlad vzorky. -
e Zakal:
[ Sediment:
15. | Vzorkovnice podla IP-6.1.4

vowo o Tel: + 42153 4424740, + 421 53 4192322

‘ e-mail: elsro@elsro.sk http:/fweww.elsro.sk
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‘Typ vzorky: Vody odpadové a i'n'é Vitiagok: < z2
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim .
| 17. |Kontrolné vzorky Nie su poiadovahé. = '

1 18. Pozhémky k odberu

Transport vzoriek do
| laboratéria

Datum dodania vzorky do
laboratéria

19. v chladiacom boxe

20.

Rozbor odpadovej vody podra aktualnej poziadavky
objednavatela:

o1 |Spréva pre skusobné NEL - IG,UV,NL
" |laboratérium
Vyhlasenie :

Tento protokol sa mbZe reprodukovat iba ako celok, &ast protokolu len so suhlasom EL spol. sr.0.
Vysledky terénnych merani sa tykaj len odobratej vzorky.

Reklamécie v stvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit do 30 dni od datumu odberu vzorky.
- Akceptovaneé a vybavované su iba plsomne podané reklamagie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: Franti$ek Srank A,
{meno, podpis) /

Terénne skusky vykonal:
{meno, podpis)

Suhlas objednavatefa:
(podpis, pediatka)

Tel.: +42153 44‘24740, + 421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk - hitp:/iwww.elsro.sk



